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Este trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de um sistema 
para analisar o funcionamento de desfibriladores cardíacos, cardioversores e 
esfigmomanômetros. Este sistema é composto de três módulos de hardware, 
dois externosxe um interno a um microcomputador compatível com IBM PC. O 
software escrito em linguagem C é responsável pelo gerenciamento do sistema. 
O primeiro módulo externo é composto por um banco resistivo para simular a 
impedância toráxica e realizar a amostragem do pulso desfibrilatório. Possui 
também um amplificador isolador responsável pela proteção do 
ví . V
microcomputador. O segundo módulo é composto por um transdutor e um 
amplificador de instrumentação que realiza a aquisição de pressão. O módulo 
interno é responsável pela digitalização dos sinais, permitindo a interface dos 
módulos externos com o PC. O software é responsável pelo gerenciamento do 
sistema de aquisição, pela geração do sinal de ECG (usado em teste- de 
sincronismo do cardioversor), pelo processamento das formas de onda 
digitalizadas e pela interface com o operador. A partir dos sinais adquiridos 
parâmetros como energia, pico de corrente, pico de tensão, duração do pulso e 
tempo de sincronismo são calculados para o desfibrilador/cardioversor. Para o 
esfigmomanômetro é calculado a pressão média, erro absoluto e dispersão da 
medida. -'Estes parâmetros são utilizados para caracterizar a performance dos 
equipamentos que estão sendo analisados.
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MICRO-COMPUTERISED SYSTEM TO ANALYSE 
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The aim of this work is the development of a low cost system to 
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analyse the functionality of cardiac defibrillators, cardioverters and 
sphygmomanometers. The system is composed of three hardware modules, 
two externals and one inserted into a slot of a PC compatible microcomputer. 
Software written in C was developed to manage the system. A bank of 
resistors (to simulate the impedance of the thorax and to allow the sampling 
of the defibrillator pulse) and an isolation amplifier (to protect the 
microcomputer) composes the first external modulej A transducer and an 
instrumentation amplifier compose the second module that is in charge of 
Vlll
sampling pressure. The internal module has the task of digitising the signals 
provided by the two external modules. The software manages the acquisition 
system, generates the ECG signal (used to synchronise of the cardioverter), 
processes the digitised ,signals and provides the interface with the user. From 
the acquired signals, parameters such as energy, peak current, peak voltage, 
pulse width and time delay are calculated for the defibrillator/cardioverter. For 
the sphygmomanometer it is calculated the mean pressure, relative error and 
deviation of the measure. These parameters are used to characterize the 
performance of the equipments that are being analyzed.
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é
~ INTRODUÇAO 
1.1 Preâmbulo 
l 
“ 
_ 
, 
O ministério da Saúde, a partir de 1990, implantou, o Programa de 
Equipamentos Odonto-Médico-Hospitalares - PROEQUIPO. Este, teve como 
objetivo contribuir para que o Sistema de Saúde dispuse-se, em todos os níveis, 
de equipamentos odonto-médico-hospitalares com padrões técnicos e 
operacionais excelentes, melhorando a qualidade e produtividade da assistência 
a saúde prestada à população. Através do PROEQUIPO, o Ministério da Saúde 
desenvolveu uma política para o setor, executando ações de normalização e 
regulamentação para a área de equipamentos médico-hospitalares, fazendo 
cumprir as determinações legais estabelecidas pela Constituição Federal, Lei 
Orgânica da Saúde e Código de Defesa do Consumidor. Na área de metrologia, 
normalização e qualidade, o PROEQUIPO, em parceria com o INMETRO, ABNT 
e instituiçoes de 
_ 
pesquisa e desenvolvimento tecnológico, .iniciou a 
implementação do Programa de Ensaios de Conformidade em' Equipamentos 
para a Saúde - PECES, cujo objetivo final era a implementação de um Sistema 
Brasileiro de Certificação de Qualidade de Materiais e Equipamentos Médico- 
H°Spit,a!êrê§,,.,,, 
Este programa inaugurou uma nova fase no setor de saúde do 
Brasil, uma vez que visava disciplinar a qualidade dos materiais e equipamentos
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médico-hospitalares em uso no país. Assim, instrumentos para executar ensaios 
.- '. 'St'-.1, '..~' 
de equipamentos médicos de acordo com as exigências das Portarias do 
Ministério da Saúde tornam-se uma necessidade, tanto para os laboratórios de 
...z ensaios e manutençao, como para as empresas fabricantes destes 
equipamentos. Atualmente o Ministério da Saúde através da publicação 
intitulada “Boas Práticas de Aquisição de Equipamentos Médico-Hospitalares", 
prescreve procedimentos e diretrizes básicas que devem ser observadas na 
compra de equipamentos médico-hospitalares por processos licitatórios em 
instituições públicas. _ _ 
1.2 Objetivos - 
Este trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de um sistema 
de_ baixo custo, composto por hardware e software para analisar o 
funcionamento de desfibriladores i cardíacos, cardioversores e 
esfigmomanômetros r `
A 
1.3 ]u$.tificativas 
_ 
Os óbitos ocorridos devido a doenças cardíacas ocupam o primeiro 
lugar nas estatísticas, isto faz com que haja uma crescente preocupação com a 
qualidade dos equipamentos eletromédicos. Estes equipamentos fazem o 
suporte à vida, e devemfuncionar da melhor maneira possível, pois qualquer 
falha que venha a ocorrer pode ocasionar a morte do paciente. Um exemplo que 
pode ser citado é o desfibrilador cardíaco, este equipamento é utilizado em 
situações de emergência onde o paciente apresenta morte aparente e portanto 
. .z=éf.z.:›{z- 
- 
A 
' ` `
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nesta situação, ele deve funcionar corretamente, pois ocorra alguma falha 
ocasionará a morte do paciente. 
A implantação de programas de controle da qualidade em 
equipamentos médico-hospitalares no Brasil é dificultada pelos custos elevados 
para aquisição de equipamentos de calibração, geralmente impoitados. 
Com o objetivo de reduzir estes custos, desenvolveu-se um 
sistema ` utilizand_o um microcomputador IBM PC ou compatível que realizao 
processamento do sinale cálculo dos parâmetros como energia, pico de tensão, 
pico de corrente, duração do pulso desfibrilatório e tempo de sincronismo, isto 
faz com que seja empregado um número reduzido de componentes eletrônicos 
no hardware._ Cabe salientar que, com o rápido avanço tecnológico da 
informática, computadores considerados potentes tornam-se obsoletos em 
' : ¬`à'1-ix-~'f».,. 
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pouco tempo e sao abandonados. O aproveitamento destes computadores 
permite que o sistema descrito neste trabalho seja utilizado com um custo bem 
inferior aos atuais sistemas comerciais disponíveis no mercado. Espera-se que 
esta redução de custo contribua para uma prática mais freqüente de avaliação 
destes equipamentos de modo a permitir uma melhoria da prestação de sen/iços 
médicos à população. 
1.4 Estrutura do Trabalho 
, 
-z gv. .,..z 
_‹ _.,-¡;-_¡_._Á,.›.~..~j2v, _ 
4 
,,-.,.l...,â.~._,¬, if; 
Este trabalho é apresentado em cinco capítulos, sendo que o 
primeiro capítulo compreende esta introdução. O segundo capítulo traz os 
aspectos teóricos principais sobre o coração, desfibriladores cardíacos e
CAPÍIULOJ-Introdução 5 
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*z 
esfigmomanômetros. No terceiro capítulo, são abordados os aspectos 
. ¬ ‹.~-.,›'._,›«, .' -_* fl. 
construtivos do equipamento, onde o hardware é apresentado em diagrama de 
blocos e cada bloco é comentado separadamente; as principais características 
do software sao também descritas. Na seqüência do trabalho, o quarto capítulo é 
resen/ado aos testes realizados com o equipamento, demonstrando os 
resultados obtidos na análise de desfibriladores cardíacos, cardioversores e 
esfigmomanômetros. Por fim, o quinto capítulo relata a discussão, conclusões e 
as propostas de trabalhos futuros.
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2. FUNDAMENTAÇAO TEORIC/1 
Este capítulo descreve o sistema cardiovascular, a fibrilação, os 
desfibriladores e esfigmomanômetros com' o objetivo de introduzir a 
nomenclatura e enfatizar a utilidade do sistema proposto. z » ` 
2.1 Sistema Cardiovascular 
_:~_ .v ,-,«;
, .¿_.,__ 
O sistema cardiovascular é constituído por um órgão central, o 
coração, e uma rede de tubos de diferentes calibres denominados vasos 
sangüíneos. Este sistema, por intermédio do sangue, tem a finalidade de suprir 
os tecidos e órgãos do corpo com substâncias nutritivas que lhes são 
indispensáveis (Prives et al., 1985). O coração é um órgão oco e contrátil 
(Wenge, 1981), constituído por duas bombas distintas: bomba- direita, que 
bombeia o sangue pelos pulmões, e a bomba esquerda que bombeia o sangue 
para oswtecisdos e órgãos periféricos (Figura 2.1). 
Cabeça e membros superiores 
Aorta 
Artéria pulmonar 
Veia cava . 
'í 
superior 
éeê'/sli
~
i 
`\\ 
Vá|Vu|a Veia pulmonar 
puImonar` Átrio esquerdo 
álvula aórtlca 
dlrelto 
Válvula 
tricúspide 
_ 
Ventriculo esquerdo 
Vela cav 
mfeflm , H ø Ventrlculo direito\ 
Tronco e membros inferiores 
Figura 2.1 - Estrutura do coração e trajeto do fluxo sangüíneo pelas câmaras 
card íacas--_(fHur$t, 1 991 ).
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As paredes dos vasos sangüíneos são constituídas por três 
camadas: a íntima (camada mais interna), a média (camada intermediária) e a 
adventícia (camada mais e›‹tema). Os vasos sangüíneos que transportam 
sangue do coração para os órgãos são denominados artérias. As veias são os
. ..». 
vasos sangüíneos que transportam sangue dos órgãos para ao coração 
(Prives et al., 1985). 
2.2 Anatomia fisiológica do músculo cardíaco . 
O coração é constituído por 2 tipos principais de células: contráteis 
e especializadas. As células contráteis compõem a musculatura atrial e 
ventricular. Estas contraem-se como o músculo esquelético, coma ressalva de 
que a..dura'çã'o de sua contração é muito maior. 
A Figura 2.2 ilustra a imagem histológica típica do músculo 
cardíaco, mostrando as fibras musculares cardíacas dispostas em retículo, 
recombinando-se a seguir, e depois, dispersando-se novamente. Nota-se por 
essa figura que o músculo cardíaco é estriado, da mesma forma que o músculo 
esquelético. Além disso, o músculo cardíaco tem miofibrilas típicas, que contêm 
filamentos de actina e miosina quase idênticos aos encontrados no músculo 
esquelético, e esses filamentos interdigitam-se e deslizam uns sobre os outros 
durante`V'%VÊoš@Êííocesso de contração, assim como nos músculos esqueléticos 
(Guyton, 1996).
A
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Figura 2.2 - imagem histológica típica do músculo cardíaco (Hurst, 1981). 
As células especializadas do coração contraem-se apenas 
fracamente, por conterem poucas fibrilas contráteis. Contudo, estas células têm 
a capacidade de gerar espontaneamente um estímulo elétrico que coordena a 
ritmicidade de batimento do coração. Estas células apresentam ainda 
velocidades variáveis de condução deste estímulo, proporcionando um sistema 
bastante eficiente para transmitir o sinal excitatório por todo o coração e 
,z_-;'.ií¢¿-‹3.- 
coordenfárštía 'contraçao (Hurst, 1981 ). 
_ 
As células que possuem essa propriedade* estão localiàadas no 
nódulo sinusal, em certas áreas do átrios, em porções do nódulo átrioventricular 
e no feixe de His e fibras de Purkinjie. A característica fundamental das células 
musculares cardíacas do feixe de His e fibras de Purkijie (Figura 2.3) é oalto 
acloplamento elétrico, pela existência de conexões intercelulares. Este 
acoplamento elétrico facilita a propagação de impulsos elétricos através de todas 
as células da musculatura cardíaca. ' 
-_ _ ‹_ w.5,§ 2 “fz-.r-`\í_
.V 
¿ 
~.¡¡ ~. 
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O feixe de His, também chamado de feixe átrio-ventricular, localiza- 
se dentro do septo inten/entricular, ligando o nó sinoatrial às fibras de Purkinjie. 
O feixe de His bifurca-se em dois ramos: direito e esquerdo. O ramo esquerdo é 
responsável pela condução do estímulo elétrico ao ventrículo esquerdo e o ramo 
direito, ao ventrículo direito. O ramo esquerdo também bifurca-se em dois ramos, 
tendo porjinalidade melhor distribuir-se no ventrículo esquerdo, já que este 
possui maior massa que o ventrículo direito, e consequentemente, maior número 
de células musculares. As fibras de Purkinjie são a continuação do feixe de His 
dentro dos ventrículos, sendo responsável pela transmissão do estímulo 
diretamente às células musculares. 
Vias internodais 
\ ê 
A \ Í × Nódulo sinusal 
\ ,× 
Nódulo \ *fl/"á rio-v n ri. u 
. 
WI* Í i ,ta Fei:e:lecH|i: 
u 
` 
~ 
._ 
À` 
';Ram° 
.¡. esquerdo 
_. 
H 
v 6 
` 
.` . 
\` ` .,,`
\ ~ ` Fibras de 
, , 
Purkinjie 
Figura 2.3 - ilustração do coração onde podem ser visualizados o nódulo sinusal e o 
sistema de\(_l?urkinjie, o nódulo átrio-ventricuIar,ias vias internodais atriais e os ramos 
ventriculalrefs (Guyton, 1996).
O
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2.3 Eletrofisiologia da constituição e transmissão do 
.- >' ~ 
_ 
'-.'.',,Â- 
,.ip.‹.¬. . , 
sinal excitatório 
Para melhor compreender os eventos que originam a contração da 
musculatura cardíaca, é necessário discutir a geração, ao nível celular, do 
estímulo elétrico do coração. 
Cada célula do coração, assim como cada célula do corpo, está 
banhada em eletrólitos tais como os íons sódio, potássio e cloro que se 
encontram em quantidades diferentes dentro e fora da célula. A Tabela 2.1 
I. _ ¿'. :_,: 
. 'z~r,:›\,.«.-1. fz* 
ilustra esta diferença de concentração iônica intracelular e extracelular para o 
músculo esquelético do homem. i 
Tabela 2.1 - Valores típicos de concentrações iônicas intracelular e extracelular em 
milimoles por litro para o músculo esquelético do homem. 
,
ç 
Tipo de íons Concentracãolntracelular Concentração extracelular 
Na* 12 145 
K* 155 4 
CI' 4 120 
,Devido às cargas elétricas destes íons, existe uma diferençade 
potencial entre o meio intracelular e o e›‹tracelular que se encontra próximo de - 
90 mV (Robert, 1993). Para este potencial, denominado de potencial de repouso 
da membrana, diz-se que a célula encontra-se polarizada. O potencial de 
repouso estabelece-se devido à permeabilidade iônica seletiva da membrana 
celular que mantém as diferenças de concentrações iônicas apresentadas. 
. 
'
W
K.
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- Em repouso, existe um predomínio de cargas positivas 
externamente e de cargas negativas intemamente, pois o íon potássio difunde- 
se passivamente do interior para o exterior da célula. Isto torna o potencial no 
interior da célula negativo em relação ao meio e›‹tracelular (Surawicz, 1995). 
,. 
_ .Quando a célula cardíaca é estimulada eletrica ou mecanicamente, 
.z_i,,f_›}.. _ › 
há um aumento da permeabilidade da membrana celular ao sódio que, 
_literalmente, inunda a célula num espaço de tempo muito reduzido (de 1 a 5 
milisegundos). Esta entrada abrupta de sódio para o interior da célula provoca 
uma mudança na diferença de potencial que existe entre o meio intracelular e 
_/ 
e›<tracelular, atingindo o valor de +30 mV. Este evento é denominado de 
potencial de ação transmembrana. 
Ao atingir 30 mV, ,as características da membrana celular alteram- 
se de modo 'á reduzir a permeabilidade ao sódio e aumentar gradativamente a 
permeabilidade ao potássio. Esta redução na condutância ao sódio diminui o 
potencial que decresce para 0 mV, iniciando a repolarização da célula. - 
A fase seguinte do potencial de ação, conhecida como platô por 
manter-se próxima de zero mV durante cerca de 100 ms, é devida ao retorno da 
membrana às condições iniciais de permeabilidade e ao potencial de repouso. 
Existem ainda processos de transporte ativo de íons, executados 
por estruturas especializadas da membrana, que fazem com que as 
concentrações iônicas retornem aos níveis da Tabela 2.1. A Figura 2.4 apresenta 
o registro do potencial no interior da célula em relação ao potencial externo 
(potencial de ação). A Figura 2.4 ilustra também o limiar mínimo (PL) de
(JAPÍTULO2 - Fzzzzdzzmezzzzçâo Teózfaz 13 
estimu_la;ção*elétrica necessário para desencadear os procedimentos ln. sf.. -- .zw =.-1.5,: mz 
relacionados à geração do potencial de ação. 
+40 
020
O 
20 
-40 ‹ 
Potencial 
lmilivolis) 
-60 - 
PL 
-B0‹ 
PR_í. 
,Q X 1oo › - . _ o so 100 15o zoo 15° 
Tempo (mllisegundos) 
Figura 2.4 - Potenciais transmembrana de célula muscular. PR: potencial de repouso. 
PL: potencial limiar (Wenge, 1981). _ 
O coração tem células altamente especializadas que geram 
potenciais de ação de maneira espontânea. Estas encontram-se no nódulo 
sinoatrial, localizado na parede do átrio direito na sua junção com a veia cava 
superior, constituindo o marcapasso fisiológico do coração. É uma estrutura 
alongada, que recebe seu suprimento sangüíneo de uma artéria que corre 
longitudViQa__l,r;r1§nte a sua estrutura. A freqüência de geração destes «impulsos 
pode ser influenciada por vários processos fisiológicos, farmacológicos e 
patológicos. As demais células do coração têm a capacidade de gerar potenciais 
de açao ao longo de suas membranas celulares quando estimuladas, sendo que 
este potencial varia de acordo com o tipo celular (Figura 2.5). 
'
q 
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Figura 2.5 - Potencial de ação variando conforme o tipo celular (Wenge, 1981). 
2.4 Relação do eletrocardiograma com o ciclo cardíaco 
O potencial de ação se propaga dos átrios para os ventrículos 
através das células especializadas, proporcionando a contração dos átrios (que 
contribui para o enchimento dos ventrículos) e a posterior contração dos 
_ 
._z,¡.'‹, ¬.¡<›i,.\.ii.<.'¡Í,*'.-¿. 
ventrícu`ldš;`:šéndo que estes se contraem do ápice (extremidade inferior) paraa 
base. Este padrão de contração de um coração sadio é bastante eficiente para 
ejetar o sangue para o restante da circulação. ` 
A atividade elétrica do coração produz potenciais que podem ser 
detectados na superficie do corpo com amplitudes variando de 0.5 mV até 4 mV 
(Olson, 1978). Estes potenciais são detectados através de eletrodos colocados 
sobre o corpo, sendo então, medida a diferença de tensão entre eles. Este sinal 
se chama:Ieletrocardiograma (ECG).
V
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A forma da onda do ECG depende da posição dos eletrodos no 
corpo. A Figura 2.6 mostra um ECG normal 'obtido com eletrodos localizados 
sobre a perna esquerda e braço direito. Um terceiro eletrodo colocado sobre a 
_ ...lv tv, 
perna direita é usado como referência (derivação ll). A primeira onda é 
chamada de P e é associada com a estimulação da musculatura atrial. A 
segunda, o complexo QRS, é relacionada à ativação dos ventrículos, a terceira, 
a onda T, corresponde ao retorno das células ventriculares para seu estado de 
repouso. Devido a esta relação entre as atividades muscular e elétrica, o ECG é 
utilizado como uma ferramenta para avaliar as funções cardíacas. Por exemplo, 
isquemia da musculatura cardíaca modifica a onda T e as diferentes morfologias 
que esta assume, são relacionadas com a localização da área afetada no 
coração (Orlov, 1988).
R 
v (vous) 
' T
P 
° Q f‹s› 
s ~ V , 
Figura 2.6 - Forma de onda típica de um ECG obtido com a derivação ll 
(Moraes, 1995). 
O ECG contém freqüências entre 0.01 e 25OHz, mas dispositivos 
para diagnósticos gerais trabalham com a faixa de 0.05 à 100Hz e equipamentos
cAPÍTULp¿ - Fwzâzmemzçâú Teózzfcz 1ó 
de monitoração, de 0.5 até 9OHz. O complexo QRS, que é utilizado para detectar 
o início da sístole, tem freqüências entre 10 a 2OHz (Webster, 1997). 
O coração tem a função de bombear sangue através dos vasos 
sangüíneos. Os ventrícuios são os principais responsáveis por este 
bombeamento, apresentando válvulas de admissão e de escoamento que 
alternam sua abertura de formata' possibilitar a realização desta tarefa. O 
procedimentofde bombeamento do sangue pelos ventrícuios pode ser dividido 
em quatro fases: enchimento, contração isovolumétrica, ejeção do sangue e 
relaxamento isovolumétrico. Estas fases são definidas em função 'da abertura e 
fechamento das válvulas de admissão (mitral no ventrículo esquerdo e 
tricúspede no direito) e de escoamento (aórtica no ventrículo esquerdo e 
pulmonar no direito) controladas por -diferença de pressão entre os canais 
comunicantes (Burton, 1977). Na Figura 2.7, tem-se a sucessão das fases de 
bombeamento sangüíneo pelo ventrículo esquerdo e como estas se encontram 
relacionagasfcom a pressão ventricular e a pressão na raiz da artéria aorta. Após 
o enchimento do ventrículo esquerdo, tem-se a fase de contração da 
musculatura dos ventrícuios, elevando a pressão do sangue contido em seu 
interior. Quando esta pressão torna-se superior à presente na aorta, abre-se a 
válvula de escoamento e inicia-se a fase de ejeção. » 
f1'~ä;'f:¬z1^fi`.Í*- ~
;¿."-f_.'\\= ä i . 
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Figura 2.7 ~- Eventos do ciclo cardíaco mostrando alterações da pressão, volume e o 
eletrocardiograma (Hampton, 1994). ' 
ç 
O sangue é, então, ejetado na aorta mais rapidamente do que é 
capaz de escoar através da circulação periférica produzindo, assim, uma 
~ ~ ~ elevaçao de pressao na aorta e a distensao de suas paredes. 
V 
~
l 
i 
,-,,.~¿._-§_=-; =,=~Í‹.ë:z;íf:^;;,› 
,
V 
Ainda durante a fase de ejeçao, a musculatura do ventrículo 
alcança sua máxima contração e começa a relaxar, enquanto o sangue escoa da 
~ _. aorta para o restante do sistema arterial, resultando numa reduçao da pressao 
aórtica. Devido ao relaxamento da musculatura do ventrículo, a pressão em seu 
interior cai abaixo da pressão aórtica, proporcionando o fechamento da válvula 
de escoamento. Há entao, um recuo elástico da aorta, ocasionando uma 
elevação da pressão aórtica já na fase de relaxamento isovolumétrico. Em 
função; g_a:,çg_ntinuidade do escoamento do sangue para o restante da circulação, 
segue-se um decaimento da pressão aórtica. A pressão no interior do ventrículo 
prossegue caindo em função do relaxamento da musculatura do ventrículo.
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Quando esta encontra-se abaixo da pressão presente no átrio, ocorre a 
reabertura da válvula de admissão, iniciando-se 'nova fase de enchimento 
(Burton, 1977). A Figura 2.7 enfatiza também a relação entre o, ECG e o 
mecanismo cardíaco, conforme descrito anteriormente. ' 
2.5 Período vulnerável do coração
l 
\ . 
'Após as contrações dos átrios, ou seja, após a ocorrência da 
onda P, as fibras musculares dos ventrículos estão polarizadas. Quando 
recebem o impulso elétrico proveniente do nódulo sinoatrial, asi fibras 
ventricuIã`rëš““”contraem-se rapidamente em função de sua despolarização. A 
partir deste momento, começa o processo de repolarização das fibras 
. 
` 
\ ¬
_ 
musculares (onda T). Durante o processo de repolarização, há uma maior 
probabilidade de ocorrer fibrilação (seção 2.6), sendo assim, este periodo 
denominado de vulnerável (Figura 2.8). Ao final deste período, as células estão 
repolarizadas (Kindermann, 1995). A
' 
.z 
l"xf “I ` ,R P~T 
Q s 
Periodo Vulnerável . 
Figura2.8V - Período vulnerável cardíaco (Domingos, 1997). 
'_ .f'~:. 
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2.6'Atritmias cardíacas 
A taxa de batimento cardíaco normal em um ser humano é 
aproximadamente 70 batimentos por minuto. Esta taxa pode ser reduzida 
(braquicardia) durante o sono ou acelerada (taquicardia) pela emoção, exercícios 
físicos ou outros tipos de estimulações. O termo arritmia cardíaca (refere-se a um 
- 
. ,,,`›,-¿.¡‹1.\_".°z~.zf, -,. .,... ,.. ..›.. . 
ritmo cardíaco diferente de um ritmo sinusial regular de freqüência normal. 
Muitas arritmias estão associadas a anormalidades na condução 
transventricular, que é a condução anormal do impulso elétrico do átrio para os 
ventrículos. Na ocorrência de isquemia ou morte celular no tecido entre os átrios 
e ventrículos, o estímulo elétrico não irá alcançar os ventrículos. Nesta situação, 
qualquer região do tecido cardíaco pode toma-r-se o marcapasso cardíaco 
dominante. Por exemplo, esta anormalidade pode causar um padrão no ECG (e 
portanto, ,ng padrão de contração cardíaca) diferente do normal, 'sendo 
'z,. . J..::×;=¿ fx 
denominado de arritmia. As arritmias cardíacas mais comuns são: ritmo sinusal 
anormal, 'ritmos anomiais conseqüentes do bloqueio do tecido especializado de 
condução, foco ectópico, taquicardia tparoxística e fibrilação (Lown, 1962). Este 
trabalho aborda mais detalhadamente o mecanismo de fibrilação, queserá 
discutido na próxima seção. Informações detalhadas sobre outros tipos de 
arritmias podem ser obtidas em Hurst (1981). 
2.7 cardíaca 
_ 
Fibrilação cardíaca consiste na perda da seqüência de 
despolarização e repolarização sincronizada das células musculares cardíacas.
lÍZ¿ldlZÍÍZ"¶§Il§lÍ) 2? - l52111‹1E11z1‹:¡1t:15:¿íl› ÍIÉ2‹ít122z1 Z2() 
Cabe salientar que a fibrilação não é caracterizada pela falta de atividade 
elétricaçnomúsculo cardíaco, mas pela desordem desta atividade, ou seja, a 
atividade muscular que segue a atividade elétrica (despclarização e 
repolarização) não é eficiente, apesar de existir. As células cardíacas não 
seguem mais o ritmo estipulado pelo nódulo sinoatrial, não se contraindo de
l 
maneira ordenada e, portanto, nao bombeando sangue para o corpo. 
A fibrilação cardíaca pode ser classificada em fibrilação atrial e 
fibrilação ventricular. 
V A fibrilação atrial (Figura 2.9) tem como conseqüência uma menor 
eficiênciafüna contração dos átrios reduzindo o enchimento ventricular. 
.zz'›`‹_\, ;.'. ' 
Guyton (1996) afirma que a contração atrial é responsável por 20 a 30% do 
enchimento normal dos ventrículos. Um indivíduo pode viver com fibrilaçao 
atrial, pois esta não impede que o sangue continue circulando através do corpo 
pela contração dos ventrículos.
o 1
l 
-‹ Il 
'9'!!?.; 
lljflll 
mf 
lflll 
à¡¡õr;}Él 
Mllfil 
i`¡i¡'l_ 
131
z 
nf 
1
' 
nÃÂ'“' 
i'
`
I 
"À`:l..I. 
`
¿ 
Iii lIII!' tiií'! 
l
\ 
lili; 
mumimii 
É 
1
A 
fill;-'É
' 
Í.
* 
g `Í ':.`¡Â:
A 
läfllflll 
"ââ~:.'_¶lfl§I_ 
._ 
'~ |
4 
E _.. _ - "-z_z 
..
. 
.
V
. :hi .;; 
II 
'f=' 
|| 
,â 
¡| 
z
. 
lu_ 
:'|flIH 
.. 
,l 
. 
.. 
Il 5* 
IllI¡_ 
Illu 
zfší
n 
`I 
o 
I`
. 
.Iii
. 
`::Í:¡i 
'"
l 
›l 
III 
" 
lIÊ` 
1, 
`I,
, 
'lllllllll 
" 
Ii 
ii 
3759 
...zz 
' 
l 
ví 
i 
Í 
,¡I 
',,... 
,,,
l 
.l 
H. ll 
ln: 
| 
11: : . 
. _ _; 717 Í V V f;: _.- ..¬ ri: -~z- ... ,,- ff . _. ... '_..... 
Figura 2.9 -Registro eletrocardiográfico da fibrilação atrial (Robert, 1981). 
'A fibrilação ventricular (Figura 2.10) não é compatível .com a vida, 
pois sem a contração efetiva dos ventrículos, o coração não ejeta sangue e, 
consequentemente, não proporciona a circulação. A fibrilação ventricular exige 
tratamento urgente, pois leva o indivíduo à morte. Existem dois tipos de 
fibrilação ventricular: a fibrilação grossa ou tipo I e a fibrilação fina ou tipo Il. 
\ K . ,. .' . 
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Figura 2.10 - Registro eletrocardiográfico da fibrilação ventricular (Robert, 1981). 
ZIQDIDCII 
...u¢u..¢....z III-CllIII.I.. 
..-zquqoquqnøø 
ICIZIIÓIIIIID 
íIDClIXIOCOÓO 
.¢..¢..-......›- 
.¢¡..u›¢ 
.Q 
IQÕIIIIIO
I 
IÕIIIIII
I 
...-.-.. 
._ 
.. 
..
Q
¢ . 
-C 
z 
Q. 
..- 
_... 
›-. 
--..._
. 
-~ 
..---.._...-.. 
aiäçccue 
\nouu-nn-.zon 
mn... 
.zap-_... 
.uv 
.-...... 
-Q-_... 
.... 
.nuno-._-..... 
....-_ 
-.....-...... 
-...uq-Q. 
_..-.qu- 
-_..-,...-usou.. 
..- 
4......-.....¢u
. 
-...-.....-_... 
í 
ÍIÇICÍÚUÓCIÇ"
. 
..-......¢.- 
‹.~‹.....-. .I..II.I__- 
- 
..-u_í 
O.lIQCIí_- 
' 
`IIIílíÃ 
.. 
-nua:-no-. 
az 
naun...-. 
...Q-._-zu.. 
‹.-...zon-z. 
--. 
naum... 
IIÍÚ 
.In-ílfl 
- 
pl.-Iflfllídflfi 
.un-øu.»...fl 
-_ 
-za...-.-.... 
í 
IÕCIDCCUC 
.u-uu...- 
.¢......._. 
.Q-.¢ú¢..... «Q-.--.... 
.XCIflCC_I 
IDQÇHÃIÚII 
IÃII--I 
.-Q-em 
znnuçpnnon 
Qllàjfl- 
‹.OflIIIIIUI'I 
DCICI 
É 
OIIÓCIIÕIÃII 
-.-.._. 
1.-...--oo. 
ÂIÀIXIIÍ 
'I-IUQIÕQIQ 
ilíií 
4IlUIlIIIIlI 
...---. 
_..........¢u. 
DCI' 
nIlI_-lIIíÕ.-IIII 
9QÇ.IÓÍ.I.~"ÇIIII1IICIlCI 
.qua-Q-....- 
.-.-..-u 
›.-...‹...¢-z› 
..... 
.-.H 
.úzznqúnf 
__.-...uu 
un" 
IIÃIDCCI. 
'IQCIÓÚIICIIÕÕII 
ÉQIIIIIÓCI 
*IDCIIIICÕQÕÚ 
mu..--zu... 
uu... 
.........- 
_-.. 
........ 
uu-non. 
mz... 
....... 
-uznm. 
-_‹ú..-... 
-Q-úú 
I-IlI.íÚOv- 
' 
ÉÍÚQCIIIDIIC 
|nn¡nnaoonoonn› 
.pau 
que 
1-__.-..._-.-.-Q. 
-_.. 
.-_~.»- 
uq...-z 
va.. 
-.¢¢¢¢‹. 
-.._¢¢... 
--... 
ÚDQIÚIIO. 
'ÓCIX 
III. 
.__.."-..¢un.. 
ø... 
ÍÚÓÓÍÍÍ 
QIIDICQ 
IIII 
--_.” 
.....¢. 
..... 
noonø.. 
~.-...u 
na 
Iífllflin 
IDCII 
I.. 
¢¢...._. 
.___ 
---_ 
55' :š: ::: 
A fibrilação grossa é caracterizada pelo registro 
eletrocardiográfico com grande amplitude e componentes de alta .freqüência 
(Figura 2.11).`O não tratamento deste tipo de fibrilação acarreta no 
aparecimento defibrilaçãofinaj - - ' ` 
A 
l I l l I I 
.i|1|||||_-¬| J.f4.i__|r _Fi|l.||.||i_|H.Í.1| 
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Figura 2.11 - Fibrilação grossa (Guyton, 1996). 
fibrilação fina apresenta-se no registro eletrocardiográfico com 
baixa amplitude e com componentes de baixa freqüência (Figura 2.12). O não 
tratamento da fibrilação fina acarreta em parada cardíaca. r ` H 
4
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Figura 2.12_ - Fibrilação fina (Guyton, 1996). 
2.8 'Desfibrilação 
_ 
V 
Quando a fibrilação ventricular se inicia, deve ser suspensa através 
da despolarização de todas as fibras cardíacas. A estimulação de todas as 
células faz com que estas retomem ao estado de repouso. As células do nódulo 
sinoatrial têm maior ritmicidade inerente que as outras células cardíacas. Assim, 
., . ...›.‹ i`;z.lf;x:11t2'.š;ÍÍí 
»‹
, estas celulas tendem a fazer com que o coração reestabeleça o padrão normal 
de estimulação e consequentemente, de contração. Este processo chama-se 
desfibrilação. A desfibrilação é utilizada quando os complexos QRS e a onda T 
são de difícil caracterização, denotando falência da atividade do órgão. z 
Existem 2 modos para reverter a fibrilação a serem discutidos nas 
próximas seções: desfibrilação química e desfibrilação elétrica. 
2.8.1__,Qí¿e_r;;s%fÍ¿l›nri1ação química 
. ,_¬ .._._~.›-_ - ‹z 
O potencial de membrana em repouso se deve_ a uma 
concentração de' íons de potássio dentro das células, enquanto que o meio 
e›‹tracelular tem uma baixa concentração. Adicionando-se íons de potássio ao
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meio extracelular, o potencial de transmembrana é reduzido (despolarização) ou 
.,.,... ,-. 
desaparece, Ífazendo com que a célula modifique de forma importantesua 
exitabilidade. Esta forma de despolarização brusca, atravésde injeção de 
potássio é denominada desfibrilação química. ' 1 
2.8.2 Desfibrilação elétrica 
' 
¬ / 
A desfibrilação elétrica baseia-se na aplicação 'momentânea de 
uma certa intensidade de corrente através do coração, de modo a produzir 
despolarização das membranas celulares 'miocárdicas, fazendo-as voltar a 
-z_,..h,_.~,, 
'_ ',×_‹:=¬~:\›';.».*,«_'.'-<à«*_ 
despolarizar e repolarizar em sincronismo. A corrente desfibrilatória pode ser 
aplicada diretamente no coração nos casos de cirurgia de peito aberto 
(desfibrilação transventricular ou direta) ou, indiretamente no_tórax, com auxílio 
de eletrodos externos (desfibrilação transtorácica ou indireta) (Figura 2.13). A 
energia total necessária não depende apenas da corrente elétrica utilizada, mas 
também das impedâncias do coração, caixa toráxica e da interface eletrodo-pele 
(Kindermann, 1995). 
4
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Figura 2.13 - Aplicação de eletrodos na desfibrilação transventricular e desfibrilação 
transtorácica (Guyton, 1989).
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2.9 Desfibriladores e Cardioversores 
O desfibrilador elétrico é um equipamento eletro-médico projetado 
para aplicar uma descarga elétrica capaz de reverter um estado de fibrilação 
ventricular, fazendo com que o coração volte a bombear o sangue. Um 
desfibril,ador_¿zpode ser utilizado para reverter várias arritmias. No entanto, se a 
descarga for aplicada aleatoriamente, poderá cair dentro do período vulnerável 
e, em vez de reverter a arritmia, pode ocasionar a morte do paciente. Para evitar 
que isto ocorra, a descarga deverá ser aplicada através de uma sincronização 
com a onda R do ECG, ou seja a descarga é realizada até no máximo 60 ms
~ após a detecçao da onda R. Esta descarga sincronizada é chamada de 
cardioversão; Quando o QRS não é facilmente caracterizado, o paciente é 
tratado como apresentando fibrilação ventricular (Nohama, 1992). . V 
2.9.1 Áspectos tecnológicos 
Um desfibrilador típico é formado por um conjunto de blocos 
funcionais (Figura 2.14): uma fonte de energia (FE) que pode ser bateria ou a 
rede elétrica, um gerador (G), um circuito de descarga formado por um 
resistência (Rj), uma chave (SW1) e um controle manual de disparo (MC). Como 
opcional, pode possuir um monitor (M) e um circuito de sincronismo de disparo 
(S) para cardioversão. -
'
~
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Figura 2.14 - Diagrama de blocos geral de um desfibrilador. FE: fonte de energia; 
G: gerador;._|_\(lC: controle manual de disparo; S: sincronizador de disparo; M: Monitor 
cardíaco; Ft.: resistência interna; SW1: chave de disparo; ZL: impedância da carga 
(Va|entinuzzi, 1986). V
e 
O gerador pode ser de C.A. ou C.C. (como os usados atualmente). 
O tipo de gerador determina a forma de onda usada na desfibrilação. 
Considerando que o objetivo de um desfibrilador como instrumento terapêutico é 
produzir' uma descarga de corrente de intensidade conhecida (iD(Í)). durante um 
tempo determinado (TD), as condições de funcionamento serao: 
a) Intensidade de corrente e tempo de descarga fixos ou dosados pelo operador 
` 
-.t . 
através* do painel; ` 
b) Ambas) as variáveis independentes dos parâmetros externos ao 
equipamento. 
O gerador (G) apresenta uma tensão V@.(t) quando a chave SW1 
está aberta. Ao fechar a chave, estabelece-se uma queda de tensão na carga 
igual a: 
_VL (t) = ID (r) × Z L [V/s] Equação 2.1
z-~. ‹~ê.~l›, 
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onde: j .VL(t) = tensão na carga em função do tempo (V/s); ` 
lD(t) = corrente na carga em função do tempo (A/s); 
ZL = impedância da carga (Q). 
~ ZL representa a impedância total entre os- eletrodos quando estes 
são aplicados" ao paciente, sendo dependente de variáveis químicas e físicas 
entre as quais está a resistência do tecido biológico. ` 
Considera-se geralmente, que a carga representada pelo corpo é 
puramente resistiva, fato que não é absolutamente correto, mas que para a 
_ \ ' 
aplicação discutida é considerada uma aproximação razoável. A impedância ZL 
depende também da colocação e da pressão dos eletrodos, do tipo de gel 
condutor usado e dotamanho do eletrodo. Em desfibrilação transtorácica, estes 
fatores sao particularmente importantes. 
.- Í-` 'z-._ 1' ,Z ,. ..› ..,__,.. 
q _ 
O valor da corrente que passa pelo corpo, pode ser obtida através 
do equacionamento da Figura 2.14: - 
VC (t) = VG (t) - VL (t) [V/s] Equação 2.2 
onde: VC(t) = tensão no resistor interno em função do tempo (V/s); . 
VG(t) = tensão do gerador em função do tempo (V/s); _ 
. .. V (I) A _ 
;.zv..,¬...,,1D(t)=-E-ii [A/s] Equaçao 2.3 -
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1 A energia entregue pela fonte é definida como o produto dos 
va|ores_inst_a,ntâneos de corrente e tensão em função do tempo que produz a 
..¬'. . ,_.1
› 
descarga,epode ser representada por: r 
' 
' 
' 
`
' 
TD 1 
EG = IVG ×z',,(z:)d: [J] Equação 2.4 
` O 
E a energia sobre a carga ZL é dada por: 
TD ~
_ 
EL = [VL×z',,(f)dz [J] Equação 2.5
O 
' ida qual somente uma pane é dissipada na resistência biológica, ou 
seja, o tórax e o coraçao. 
' A Figura 2.15 ilustra a energia entregue à carga por um 
desfibrilador comercial e a Figura 2.16 mostra as formas de onda de corrente e 
...z 
“ tensao fornecidas à carga.. ~ 
VVafl 
O 
_ _ . 
' ' 
_ 
' segundo 
Figura 2.15 - Curva da energia na descarga de um desfibrilador (valentinuzzi, 1986).
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Figura 2.16 - Curva de corrente e tensão na descarga de um desfibrilador 
(Valentinuzzi, 1986). 
' 
- - 
2.9.2 Tipos de desfibriladores 
z 
1 Diferentes tipos de desfibriladores foram desenvolvidos até hoje. 
Nesta seção será apresentado um breve resumo dos mais investigados, sendo 
que maiores informações sobre este assunto podem ser encontradas em 
Nohama (1992) e Valentinuzzi (1986). 
I., ›!1 ¬ 
2.9.2.1 Desfibnlàdorcs de descarga capacitiva e amórtecida 
É o tipo de desfibrilador mais difundido tanto para uso hospitalar 
quanto em unidades móveis. O esquema básico pode ser observado na Figura 
2.17. O gerador consiste em uma fonte C.C., cuja tensão VG pode ser 'ajustada 
pelo operador através do painel. A fonte carrega um capacitor C através da 
chave SW1 e de FtG._Na maioria dos equipamentos comerciais, uma indutância L 
é utilizada após o circuito de descarga, com a finalidade de amortecer o pico de 
corrente quefacontece no momento da comutação, evitando o risco de bloqueios 
~
. atrioventricular depois da desfibrilaçao.
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Figura 2.17 - Esquema básico do desfibrilador por descarga capacitiva. FTC: fonte de 
tensão contínua; CM: controle manual; CO: circuitos opcionais; BG: bloco gerador; 
SW1: chave de três posições (C:carga; E: espera; D: descarga); C: capacitor de 
armazenamento; R.: resistência interna; L: indutância para descarga amortecida 
(VaIentinuzzi,.1986). ' 
A relação que vincula os parâmetros internos do circuito e as 
variáveis' elétricas é: 
'Q=C×V [C] Equação 2.6 V _ . 
O capacitor pode manter sua carga por um grande intervalo de 
tempo '(30 minutos a 1 hora). O circuito descarregador é constituído apenas pelo 
capacitor quando a chave é comutada para a posiçao D. Neste caso, se a 
indutância estiver curto circuitada (caso de descarga capacitiva simples), a 
tensão V¢(t) em C e a corrente iD(t), através de Z|_, irão variar em função do 
tempo, segundo: r 
V 
' VC (z) = V0 × el-"<'*f*_'*L>°1 [v/S1 Equação 2.7 
onde: V0 = Tensão final do capacitor. 
. V _ - 
1,, (t) = É × e[ "““"`RL)C] [V/s] Equaçao 2.8 g
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O tempo total para descarga será: 
TD 5 4× (R, + RL )× C [s] Equação 2.9 
» Analisando as Equações 2.6, 2.7, 2.8 e 2.9, obsen/a-se que tanto a 
~ ~ corrente como o tempo de descarga nao sao dependentes apenas dos 
parâmetros internos do equipamento, mas também da carga ZL. Portanto, não é 
possível fixar com exatidão o valor de corrente necessária em cada uma das 
circunstâncias em que o desfibrilador é utilizado. 
A Figura 2.18 mostra as cun/as típicas de carga e descarga de um 
desfibrilador capacitivo. A linha cheia representa a tensão no capacitor, a linha 
tracejada mostra a corrente de carga e descarga capacitiva e a linha traço-ponto 
a corrente de descarga amortecida. Além disso, é necessário enfatizar que a 
impedância ZL é essencialmente resistiva, ou seja ZL5Fl|_. 
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Figura 2.18 - Cun/as de carga e descarga de um desfibrilador capacitivo. linha cheia: 
tensão no capacitor; linha tracejada: corrente de carga e descarga capacitiva; linha 
traço-ponto: corrente de descarga amortecida (Valentinuzzi, 1986). 
V 
Quanto à segurança, o funcionamento deste tipo de desfibrilador é 
ótimo, já que o circuito de descarga fica totalmente isolado quando o capacitor é
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comutado, evitando possíveis perdas através da conexão de aterramento ou do 
operador. Atualmente, a construção de capacitores de alta tensão fe -a 
incorporação de semicondutores de potência que substituem os comutadores 
mecânicos, têm melhorado a sensibilidade, rendimento e confiabilidade destes 
equipamentos.
' 
2. 9.2.2 Desfibriladotes de corren te alternada 
. O desfibrilador de corrente alternada utiliza como 'alimentação a 
rede elétrica,_'110/220V. O circuito de entrada é um transformador elevador para 
se conseguir os níveis de tensão e corrente adequados. A descarga consiste em 
um trem de pulsos senoidais de 60 Hz (Figura 2.19). Recomendava-se o uso de 
300 a 1000 Volts durante 16.7 ms, o que equivalea um ciclo completo. Até 16 
ciclos de corrente alternada foram usados em animais e seres humanos e sua 
eficiência foi muito boa. Porém, os efeitos secundários, como a fibrilação atrial 
impediram o desenvolvimento comercial deste tipo de aparelho. V 
. Íbfll 
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Figura 2.19 - Descarga de corrente alternada. (a) trem de pulsos senoidais, 
(b) semiciclo senoidal (valentinuzzi, 1986). 
.›~;t`7':=.-I.'›. 2.
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2.9.2.3 Desííbzilâdores de pulsos senoidais 
` O desfibrilador de pulsos senoidais é derivado do desfibrilador de 
corrente altemada. Este tipo de desfibrilador apresenta em sua saída semiciclos 
ou quartos de ciclo de 60 Hz de amplitude variável. Experiências em laboratório 
'f 1 í;í 1: z'|,.I‹._ _ 
mostram que a descarga de 1/4 de ciclo é efetiva no processo de desfibrilação 
com menos probabilidade de danos ao paciente, quando comparada com a 
descarga de meio ciclo. Suas vantagens podem ser resumidas em: forma de 
onda e duração independente da carga, tempo mínimo de descarga limitado 
pela freqüência da rede e pela velocidade do operador, disponibilidade de 
energia essencialmente ilimitada. 
Suas limitações devem-se à dependência da corrente com o valor da carga e 
o grandez¡fvo_Iume e peso do transformador, sendo que este último pode ser 
melhorado corn o uso de tecnologia adequada. É importante salientar que, 
tendo-se um único pulso com variação não abrupta na saída, não são 
produzidos efeitos secundários, tais como fibrilação atrial ou bloqueios 
atrioventricular, característicos dos desfibriladores de corrente alternada e de 
descarga capacitiva simples. 
'
. 
2.9.2.4 Desfibztíladores Ímplantáveis 
j V Provavelmente, o desfibrilador automático implantável, inicialmente Q ›`ii›'3š,lli.. 
desenvolvido por Mironsky & Cia, em 1970, representa o avanço mais importante 
no aspecto instrumental registrado no tratamento da fibrilação e arritmias 
cardíacas (Nohama, 1992).
\
, 
~ 
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Este dispositivo foi projetado para monitorar a atividade elétrica 
cardíaca, reconhecer um estado de fibrilação ventricular ou taquiarritmia e 
entregar uma descarga desfibrilatória. Seu tamanho é o de um marcapasso 
comum (7,1 _x 11,1 x 2,5 cm), alimentado com baterias de lítio, com uma 
autonomia calculada de 3 anos e aproximadamente, 100 descargas.
V 
' Um eletrodo é colocado sobre a veia cava inferior na união com a 
aurícula direita e o outro, em forma de cálice, é suturado no pericárdio. 
Detectada,,j¿rma arritmia, o dispositivo fornece um pulso de corrente de forma 
trapezoidal (Nohama, _1992) de 25 Joules, em um intervalo de 3 a 8 ms. Se a 
descarga não causar efeito, tenta-se outras três vezes, aumentando a carga 
para 30 Joules. 
l O principal objetivo do desfibrilador implantável 'é proteger o 
paciente do risco de morte súbita, fora ou dentro do hospital, produzidas por 
arritmias letais devido ao tratamento médico. O desfibrilador implantável não 
representa um tratamento definitivo para arritmias recorrentes, mas é uma 
maneirälllëfiëiiente de tratamento para pacientes de alto risco. 1 
2.9.2.5 Desƒibziladores de corrente 
O desfibrilador de corrente é um dispositivo eletrônico que pode 
entregar uma descarga de corrente, cujo valor de pico nãoídepende de 
parâmetros externos, a não ser os pré-fixados pelo operador antes da operação. 
Atualmente, encontra-se em desenvolvimento um protótipo de alta potência para 
uso transventricular ou transtoráxico em cães, para ratificar as conclusões sobre
r
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as vantagens e limitações já observadas em experiências com cães (Webster, 
1988) 
2.9.2.6 Eletroƒulguração 
zz~.›-f~z»Método que utiliza um cateter transvenoso através do qual se 
fornece uma descarga elétrica de energia elevada (100 - 300 Joules) entre o 
extremo do cateter, colocado na zona que se deseja interromper a arritmia, e 
uma placa firmemente posicionada na lateral esquerda do tórax. Estas
~ descargas sao fornecidas por cardioversores convencionais, sincronizados com 
a onda R do ECG. 
Estes desfibriladores têm, no aspecto clínico, o inconveniente de 
ainda não se conhecer os resultados a longo prazo (como por exemplo, 
_» 5 fz; .
' 
possíveis complicações posteriores) devido à sua baixa aplicação, pois até o 
momento foram tratados um número reduzido de pacientes. Também existe o 
inconveniente de que ainda não se definiu o valor de energia mais apropriado 
para a descarga. 
2.10 Esfigmomanometria 
Juntamente com a freqüência cardíaca, a pressão arterial é um dos 
parâmetros-*fclinicamente mais acessados para avaliar as condições físicas de 
um paciente. Os esfigmomanômetros são equipamentos médicos destinados a 
medir, de modo não invasivo, a pressão sangüínea arterial sistólica e diastólica 
do ser humano. Pressão sistólica é o máximo valor do ciclo de pressão cardíaca, 
resultado da ação bombeadora do coração. A pressão diastólica é o valor
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mínimo. O método' que utiliza este equipamento é denominado 
esfigmomanometria 'ou método auscultatório. A Figura 2.20 ilustra o 
procedimento, que é iniciado ao se inflar a câmara pneumática da braçadeira 
(denominada de manguito) por meio de um injetor de ar, até que a pressão 
sobre aartéria braquial do paciente seja tal que impeça o fluxo de sangue, 
normalmente acima' de 200 mmHg. Atingido este nível, o ar é retirado 
gradualmente da câmara através de uma válvula unidirecional da bomba de ar. 
Simultaneamzente, o médico ausculta, com o auxílio do estetoscópio, os sons 
produzidos pela interação do sangue com a parede da artéria (Spalding,1996). 
, Manômetro de 
. |v| 
' ' 
Estetoscópio Ma"9"'t° ' ercuno 
/ iso ' 
_ too Pera mmHg 
` 
so 
V
o 
FigL'ri*'ãÍ*^2¿*720 - Esfigmomanometria ou método auscultatório (Spalding, 1996). 
No procedimento, o médico utiliza-se do estetoscópio para 
perceber o momento em que ocorre um som correspondente ao reinicio da 
circulação do sangue na artéria braquial (sons de Korotkofi). Neste instante,'a 
pressão provocada pelo manguito é vencida pela pressão do sangue no interior 
da artéria. Esta é a pressão sistólica indicada por um manômetro ligado ao 
manguito (na Figura 2.20, um manômetro de coluna de mercúrio é 
representado). Para obter a pressão diastólica, basta continuar retirando o ar do 
r,.›_z:r¬ ` 
.
~ >i‹""'¡› ~r¡i »»^ 
manguitowpelaválvula unidirecional e auscultar, com o estetoscópio, o momento
, ¬z,§1l~,=,é;¿_›::,>,, 
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em que cessam os sons correspondentes às pulsações provocadas pelo sangue 
ao' forçar a passagem pela área obstruída da artéria. Neste momento, a pressão 
do ar no interior do manguito não oferece mais resistência à circulação normal 
do sangue. Esta é a pressão diastólica. O método prevê ainda, que para cada 
paciente sejam realizadas três medidas, fazendo-se uma média delas . 
um jovem normal, as pressões sistólica e diastólica são de 
120 mmHg ede 80 mmHg, respectivamente; em pessoas idosas, tendemáa 
aumentar por causa de fatores como o enrijecimento das artérias, podendo 
causar pressõesde pulso (diferença entre sístole e diástole) da ordem de 100 
mmHg. A diferença normal é da ordem de 40 mmHg. Doenças como por 
exemplo, insuficiência aóltica (destruição parcial da válvula aórtica), podem 
provocar pressões diastólicas próximas de zero, sendo diagnosticadas 
imediatamente pelo simples uso do método auscultatório. O operador deve estar 
preparad(o_V,_.para operar este equipamento, pois um erro de medida da ordem de 
20mmHg pode determinar um diagnóstico incorreto, acarretando, por sua vez, a 
utilização de uma terapia inadequada (Webster, 1988). 
Existem também, sistemas eletrônicos para a medição de pressão. 
Estes sistemas possuem sensores de pressão eletro-eletrônicos, podendo ser 
semicondutor, piezelétricos ou strain-gages, além de injetarem a pressão 
automaticamente. Eles podem ser automáticos, quando não necessitam do 
auxílio do estetoscópio, porque o circuito eletrônico detecta a sístole e diástole. 
H .' ..| 
Existem:ôsälséãmi-automáticos, que necessitam de um estetoscópio' para detectar 
os sons cardíacos. Nos esfigmomanômetros eletrônicos, os resultados das 
pressões são apresentados em um display de cristal líquido (Webster, 1997).
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3. HARDWARE E SOF1 WARE DO SISTEMA 
Este capítulo apresenta o hardware e software desenvolvidos para 
implementar o sistema proposto. › 
=_ -1.. . ¬,§., 
3.1- Diagrama geral do sistema 
1 
g 
. . 
V O sistema é composto por três módulos de ,hardware (dois 
externos e um interno ao microcomputador) e um software responsável pelo 
gerenciamento do sistema (Figura 3.1). Os módulos externos realizam a 
captação e condicionamento do sinal gerado pelo equipamento em teste. Cada 
equipamento necessita de um módulo de hardware externo. Este sistema possui 
um módulo para desfibrilador e cardioversor e um módulo para o 
esfigmomanômetro. O módulo interno realiza a aquisição dos ' sinais 
condicionados pelo módulo externo para o microcomputador. O software realiza 
a análise e processamento dos sinais, assim como apresenta os 'resultados 
obtidos na tela do computador. l - 
¡ nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nu, 
Desfibrilador e Cardioversor Microcomputador 
Módulo Externo A Software 
Rede resistiva e gerenciamento, aquisição e 
amplificador isolador _ análise de sinais 
Esflgmomanômetro , Modulo Interno 
Z 
. - 
I-.z ¿, Móduh Externo B Placa de aquisição dos sinais 
` 
V V 
Transdutor de pressão e (°°"VerSã° A/D ° D/A) 
amplificador de intrumcntação 
\ nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn ui nnnn nf 
Figura 3.1 - Diagrama geral do sistema. i
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3.2 Módulo de hardware para o desfibrilador e 
cardioversor 
O pulso desfibrilatório dos equipamentos existentes atualmente no 
mercado pode atingir uma amplitude de até aproximadamente 6kV. Com o 
objetivo de atenuar este sinal para realizar sua amostragem, utilizou-se um 
divisor resistivo de 50.259. A escolha deste valor deve-se também ao fato da 
impedância transtorácica ser aproximadamente igual a 5052 (Machin, 1978). 
Após a montagem desta rede resistiva, verificou-se que a amplitude do pulso 
desfibrilatório a ser amostrado ainda estava com o valor elevado para ser 
' '- 
1' \`-="*-.‹"-r'f"\ i* 
adquirido pela placa de aquisição. Assim, utilizou-se mais um divisor resistivo em 
paralelo com o resistor no qual estava sendo realizada a amostragem (Figura 
3.2). No resistor R5, a tensão será igual a 8 volts quando for aplicado um pulso 
com amplitude de 6kV. 
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Figura 3.2 - Rede resistiva de atenuação do pulso desfibrilatório. 
A rede resistiva principal é formada pelos resistores R1,R2, e R3 
que são do tipo não indutivo para garantir que não haja distorção no pulso
‹
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desfibrilatório. Devido à grande amplitude de corrente e tensão, deve-se utilizar 
resistores de potência. Para a escolha destes resistores utilizou-se a tabela do 
fabricante, usando como parâmetros a tensão e corrente. Para a rede principal 
(R1, R2 e R3), utilizou-se resistores de 100 Watts; para a rede secundária (R4, 
R5 e R6), utilizou-se resistores de 10 Watts. O pulso desfibrilatório é aplicado em 
placas de metal conectadas ao resistor R1 e R3. A amostragem do sinal é 
realizada no resistor R5 (Figura 3.3). 
R2 
šfR1 
V R4 .Íns gn:-2" 
3 ~ 
P d f. ; ~ ‹._ ulso e_s ibrilatono ._ 
Figura 3.3 - Rede resistiva com as lâminas de metal para aplicação do pulso 
desfibrilatório.
9 
‹‹ 
Caso ocorra alguma falha nas conexões do banco resistivo, a 
tensão no resistor de amostragem R5 pode ser da ordem de kV. Com o objetivo 
de evitar que isto ocorra, foi utilizado o amplificador isolador AD208 (ANALOG 
DEVICES, 1996) entre o resistor R5 e a entrada do conversor A/D, para proteger 
a placa de aquisição e o microcomputador de uma tensão com amplitude 
elevada. Este componente bloqueia qualquer tensão acima de 10 volts e 
mantém o isolamento até 2000 volts de pico.
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3.3 Módulo de hardware para o esfigmomanômetro 
` `,_z.'-,.1.,l`_. 
Para realizara leitura de um determinado valor de pressão e transformar este 
em uma grandeza elétrica, torna-se necessário a utilização de um transdutor de 
pressão. No mercado, existem atualmente diversos tipos de transdutores com as 
mais variadas características. Para realizar a escolha do transdutor adequado, 
>. ~ . .. _ _ . , levou-se em consideraçao a sensibilidade, condicionamento do sinal de saida e 
a capacidade de ajuste. O sensor que melhor adaptou-sea estas necessidades 
foi o modelo MPX2100 da Motorola. Este sensor é constituído por um diafragma 
de silício tendo um strain-gauge integrado. O diafragma sofre deformação de 
acordo com a pressão aplicada. Esta deformação é transmitida ao strain-gauge 
que converte o sinal de pressão em um sinal elétrico. Este sensor também pode 
serencontrado no KIT DEVB173 da_Motorola cujas características técnicas 
podem ser observadas na Tabela 3.1. Neste KIT, o sensor vem acompanhado 
de um amplificador de instrumentação com saída condicionada de 0.5 V à 4.5 V. 
Tabela 3.1 - Características do Kit DEVB173 da Motorola. - - @% 
- O _ Pressao - 
f 
750 mmHg 
1 
Alimentação 10 ---- 30 V 
Sensibilidade 0.5 ---- 
_ 
mmHg 
Tempo de resposta ---- _1 .O ms E 
Temperatura de operação O ---- 85 _' °C' 
Fundo escala 4.5 ---- V 
offsei 0.5 
ç
v 
€¬:
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O módulo de hardware do esfigmomanômetro é composto pelo Kit 
DEVB173 darMotoroIa e por um êmbolo com rosca para aplicar a pressão 
necessária e pelo manômetro que deve ser analisado (Figura 3.4). 
_) _. 
%- llllanõmetru em teste 
âÍit1.¡...l. , W,¡mW_| u
i 
. 
- mr V 
_ T _ _ - “ DEU5173 embalo para aplicaçao
_ 
- de pressao * 
Figura 3.4 - Módulo de hardware para análise de esfigmomanômetros. 
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Para permitir a aplicação de uma pressão com maior precisão, 
utilizou-se um êmbolo com rosca, uma vez que para verificar a funcionamento do 
manômetro devem ser aplicadas pressões com variação de 20 mmHg. 
3.4 Módulo interno de hardware 
Com o objetivo de reduzir o número de componentes eletrônicos 
empregados pelos analisadores implementados, foi projetada uma placa de 
aquisição'“cörnpartilhada pelos dois módulos externos para ser inserida no 
barramento de I/O do PC. Esta placa tem o objetivo de realizar a -aquisição dos 
sinais provenientes dos módulos extemos para o microcomputador, 'permitindo a 
análise e processamento destes.
,-
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A placa de aquisição contém a lógica de endereçamento e 
comunicação com o PC, decodificadores, conversores D/A e A/D, lógica de 
acionamento dos conversores, amplificadores operacionais e componentes 
passivos necessários para montar a configuraçao dos circuitos. Um diagrama de 
bloco dos principais componentes da placa pode ser visualizado na Figura 3.5, 
sendo cada um dos blocos descrito em seguida. 
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Figura 3.5 - Diagrama de blocos da placa de aquisição e suas conexões com o 
barramento do microcomputador e os módulos externos. ~ 
3.4.1 _,15§çag;¿¿mento de I /O 
Os microcomputadores permitem seu interfaceamento .com 
circuitos eletrônicos adicionais com o objetivo de aumentar sua capacidade de 
processamento. Para isto, microcomputadores compatíveis com _o IBM PC 
possuem slots para a inserção destes circuitos adicionais. Nestes slots, todos os 
sinais necessários para o interfaceamento encontram-se disponíveis. 
O slot do computador é composto por 62 pinos (Figura 3.6), sendo 
estes, _pino,_§dde dados, endereços, alimentação, interrupções e indicadores de
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processamento (Willis, 1992; Moss, 1998). Neste trabalho serão descritos 
apenas os pinos utilizados pela placa de aquisição. ` 
Os pinos B1 à B31 estão localizados na parte superior do slot e os 
pinos A1 à A31 na parte inferior. O barramento de dadosé multiplexado e 
constituído dos pinos'A2 à A9, sendo que A2 é bit mais significativo. Estes pinos 
foram utilizados para leitura do resultado da conversão A/D e para escrita de 
valor para gerar o sinal de ECG_no conversor D/A. O barramento de endereços é 
constituído dos pinos A12 à A31, sendo o pino A12 o bit mais significativo. Estes 
pinos foram utilizados para endereçar o C.I. de interesse para a leitura e escrita 
de dados 'na placa de aquisição. 
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Figura 3.6 - Pinos e funções do barramento de l/O do microcomputador (Moss, 1998)
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O pino B14ç indica a execução de uma instrução de leitura no 
barramento de I/O, assumindo o nível lógico zero. O B13 indica a execução de 
uma instrução de escrita, assumindo também o nível lógico zero. Estes pinos 
foram utilizados para acionar os conversores A/D e D/A. _ 
.I ,.¿ ,i 
_ 
Os pinos B1, B3, B5, B7 e B9 foram utilizados para a alimentação 
dos componentes eletrônicos da placa de aquisição; o valor de tensão C.C. 
fornecido por eles pode ser obsen/ado na Figura 3.6. A 
O pino A11 indica que está sendo realizada uma operação de 
leitura ou escrita no barramento de I/O, assumindo o nível lógico zero. Este pino 
foi utilizado pelo comparador para indicar quando a placa de aquisição deve ser 
acionada.
A 
;,;.,.z 
A descrição de outros sinais disponíveis no barramento e que não 
foram utilizados neste trabalho, podem ser encontrados em Willis (1992). 
3.4.2, Endereços do Barramento de I/O . 
Com o objetivo de evitar conflito de endereços com os demais 
periféricos do microcomputador, ao se selecionar a placa de aquisição é 
necessário ter conhecimento dos endereços já utilizados pelo PC. A Tabela 3.2 
mostra que o endereço resen/ado para protótipos vai do O300H até o 031 FH. A 
..¬'›2.§. \.-§::¿Íf_z.-'›- ' 
placa de aquisição utiliza-se do endereço de 0300H ao 031OH para início de 
conversão A/D, ler resultado da conversão e iniciar uma conversão D/A. .
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Tabela 3.2 - Mapeamento dos endereços do IBM PC e compatíveis (Norton, 
1989
› 
000 - 00F 
Utilização 
DMA chip a2s7A-5 
020 - 021 Interrupção 8259A 
040 - 043 Timer 8253-5 
. 060 - 063 PPI 8255A-5 
Óao - 083 Registrador de página DMA 
OAx Registro de máscara NMI 
0Cx-0Ex Reservado 
100-1FF Não utilizado 
200 - 20 Controladora de jogos 
'A210-217 Unidade de expansão 
220 - 2F7 Resen/ado ~ 
2F8 - 2FF Comunicação assíncrona 
300 -31F Protótipos 
320 - 32F HD 
378 - 37F Impressora 
isso - asc Comunicação SDLC 
380 - 3A9 Comunicação síncrona binária 
380 - 3BF Impressora e monitor monocromático 
3C0 - 3CF Resen/ado 
3D0 - 3DF Adaptador gráfico colorido 
3E0 - 3F7 Resen/ado 
_,..,-3F0 - 3F7 Discos flexíveis 
3F8 - 3FF Comunica ão assíncrona 
3.4.3 Buffer e direcionador de dados/ Buffer de endereços 
O microcomputador normalmente executa um conjunto de rotinas 
(interrupções) com o objetivo de verificar o funcionamento de seu hardware. 
Quando estas interrupções estão sendo executadas, a placa de aquisição não 
pode transmitir dados ao barramento, pois estes entrariam em conflito com os 
dados da interrupção, causando danos ao microcomputador (Norton, 1989). 
Com objetivo de evitar este tipo de conflito, foi utilizado o componente
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74HC245A (Motorola,'1997) que é um buffer e direcionador-de dados ou 
endereços e pode operar de três maneiras diferentes: permite transmitir os 
dados da placa para o PC, do PC para a placa ou mantém a placa isolada do 
PC. Assim, este componente garante que a placa somente realize a leitura ou 
escrita de_dados quando for solicitado pelo software. 
Quando um sinal digital é aplicado à entrada de uma porta, deve 
ser capaz de estabelecer naquela entrada a tensão correspondente ao nível 
lógico. Em qualquer um dos níveis, a fonte deve satisfazer os requisitos de 
corrente da porta acionada. Como a saída de uma porta é utilizada como fonte 
para a entrada de outra porta, é necessário que este sinal tenha capacidade de 
fornecer corrente suficiente para realizar o acionamento de uma porta. Caso esta 
corrente'~na'Óí'seja suficiente, o sinal pode ser interpretado de maneira incorreta, 
prejudicando o funcionamento dos demais circuitos (Taub, 1992). O buffer 
74HC245A também foi utilizado, para garantir que os sinais provenientes do 
barramento cheguem a entrada das portas da placa de aquisição com o nível 
lógico correto. V Í 
3.4.4 Comparador e Decodificador 
Esta parte do circuito tem como tarefa identificar, a_ partir do 
enderé§ÊdÍ`£f5frešente no barramento, se algum dos Cl's da placa foi acionado. 
Neste caso, uma saída em nível lógico O (zero) habilita o Cl correspondente ao 
endereço. Assim, através do endereço, pode-se determinar se uma operação de 
escrita, realizada pelo processador, referencia por exemplo, o conversor D/A ou 
A/D.
`
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3.4.5 Conversor A/D 
O conversor A/D, foi utilizado com o objetivo de realizar a 
conversão dos sinais analógicos dos módulos externos em sinal digital, com a 
finalidade de permitir o seu processamento pelo microcomputador. Foi_ utilizado o 
conversor ADS774 (Burr-Brown, 1995), que . possui como principais 
características: tempo de conversão de 6 us para resolução de 8 bits e 8 us 
para 12 bits. Para realizar a conversão do pulso desfibrilatório, utiliza-se a 
;z ,,=,;:-¬‹..~›~.f--W, ;í ='r 
configuração para 8 bits, com o sinal de entrada podendo variar entre -1 OV e 
+10V. _O sensor de pressão varia 5.32 mV para cada mmHg. Para conseguir 
realizar a leitura deste valor, tornou-se necessário utilizar a resolução de 12 bits 
para o conversor, sendo que com esta configuração, a sensibilidade do-A/D é 
4.88 mV, deixando o sistema de leitura com precisão de aproximadamente 1 
mmHg. O conversor é acionado pelo decodificador que recebe um endereço do 
PC, e indica ao conversor qual tarefa deve ser realizada. Toda a temporização é 
controlada através 'de rotinas de temporização do PC (denominadas 
=» ' -.¬,»---:,,- .=¬-.
. 
interrupçoes) disponíveis ao usuário. ' 
3.4.6 Conversor D /A 
Este conversor foi utilizado com a finalidade de gerar o sinal de 
ECG utilizado para verificar o sincronismo do cardioversor. O componente 
empregado foi o conversor D/A MX7628 (Maxim, 1998), que tem como principais 
características resolução de 8 bits, -tempo de conversão de 160 ns, sinal de 
saída com amplitude de até 5 volts. O acionamento deste conversor é realizado 
pelo decodificador a partir de um endereço presente no barramento do PC,
l
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habilitando o conversor D/A. Os valores digitais a serem convertidos são 
enviados através do software para o barramento de I/O do_PC. Estes dados 
foram obtidos através da digitalização de um sinal de ECG à taxa de 100Hz, pela 
própria iplacade aquisição. O sinal foi previamente filtrado por um passa-baixa 
em 5OHz para evitar Aliasing. 
H
. 
Atenuador e filtro _
w 
O sinal de ECG gerado pelo conversor D/A tem uma amplitude de 
1V, e por isso, deve ser atenuado para que seja detectado pelo monitor cardíaco 
do cardioversor. Este equipamento necessita de sinais com amplitudes na ordem 
de mV. Para atenuar este sinal, utilizou-se o amplificador operacional TL072 
(TEXAvS:`,"w1V1ÍÍ9V6) com uma configuração de ganho 1/1000, fazendo com que o 
sinal de ECG seja atenuado para 1mV. Com o objetivo de eliminar a repetição 
do espectro do sinal analógico existente em sinais digitalizados (Oppehein & 
Sclaffer, 1975), utilizou-se um filtro RC passa-baixa de 50Hz na saída do 
amplificador. ' 
` ` 
z 
H
- 
3.5 Software 
software para gerenciamento, análise e processamento dos 
sinais foi projetado em linguagem “C” para MSDOS (Cris, 1990; Ezzell, 1991; 
Mizrahi, 1990; Mizrahi, 1993, Rodrigues, 1997). A escolha deste ambiente deve- 
se ao fato de que tal programa pode rodar em qualquer tipo de microcomputador 
IBM PC (ou compatível), desde o PC AT (considerado obsoleto) até o atual 
PENTIUM Il. -
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. O software foi projetado em ambiente gráfico para permitir uma 
melhor visualização de -ícones (utilizados na interface do sistema com o usuário) 
e sinais amostrados. O programa, ao ser executado, apresenta uma tela com as 
opções Analisar desfibriladores, Analisar cardioversores, Analisar 
esfigmomanômetros e Sair. Após a escolha de uma destas opções, o 
programa entra na rotina específica para cada equipamento. Um fluxograma da 
rotina principal pode ser observado na Figura 3.7. 
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Figura 3.7 - Fluxograma da rotina principal do software do analisador.
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Rotina para análise de desfibriladores 
A opção Analisar desfibriladores inicia a rotina cujo fluxograma 
pode sefrbbsewado na Figura 3.8. 
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\ _ 
Figura 3.8 - Fluxograma da rotina para análise de desfibriladores.
0 
“ Dentro desta rotina, o usuário tem as opções de realizar uma 
\
. 
análise ou consultar dados de uma análise já realizada anteriormente. 
_,,_,,,,p,,,_._.¿Quando é escolhida a opção Analisar, a placa de aquisição é 
acionada através de interrupções e está pronta para receber o pulso 
desfibrilatório. A análise de pulsos desfibrilatórios gerados por diferentes 
sistemas comerciais, mostrou que estes não contêm freqüências superiores a 
600 Hz (Anexo C). Nestetrabalho, a freqüência de amostragem utilizada foi igual 
a 40 kHz, para se obter uma maior precisão no cálculo dos parâmetros que 
à \z¡
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serão discutidos a seguir. O usuário seleciona, então, a energia desejada no 
equipamento de desfibrilação, espera a carga, e efetua a descarga do pulso nas 
lâminas de metal do módulo externo. Após a descarga, 0 microcomputador 
apresenta automaticamente na sua tela, um gráfico com o formato 'do pulso 
.| 
,,__,!.. ,..¬¬\_z›. ,§. _ 
desfibrilatório, o valor da energia liberada, o valor do pico da tensão, o valor de 
pico da corrente e duração do pulso desfibrilatório. Após visualizar estas 
informações, o usuário pode salvar as mesmas em um arquivo para consultas 
posteriores, voltar ao menu principal com o objetivo de realizar uma nova análise 
ou sair do programa. 
A opção Abrir arquivo solicita ao usuário o nome do arquivo que 
deve ser lido. Após digitar o-nome e teclar “enter', uma barra de progressão 
indica ,_a_.;:re,aIização da leitura do arquivo. Logo em seguida, é apresentado, na 
tela, um relatório contendo o gráfico com o formato do pulso des'fibrilatório,o 
valor da energia liberada, pico de tensão, pico de corrente e duração do pulso 
desfibrilatório. Isto permite ao usuário realizar a consulta sobre um equipamento 
já analisado, com a finalidade de emitir um novo parecer sobre o equipamento 
ou mesmo elaborar estatísticas de análises efetuadas em equipamentos durante 
um certo período. Na seqüência do programa, o usuário tem as opções de 
retornar ao menu principal para continuar a análise ou consultardados, ou ainda, 
terminarA`M(aV_,Vç__,ç¡;¿Lç›¿eçA4cução do programa. 
3.5.1.1 Cálculo dos parâmetros de análise de-dcsfibzílador 
A energia liberada pelo desfibrilador pode ser calculada através da 
seguinte fórmula:
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T1 
~
V 
EL z [-'I-Q-dz [J] Equaçao 3.1 (Nohama, 1992) 
T2 ' 
_ 
~`l .›.z.;.-..:,. 
onde; 
3 ` 
`EL=En‹-zrgia liberada [J] 
V; = Tensão aplicada entre os eletrodos [V] 
Fl = Resistência do analisador [Q] V 
TO-T1 = Duração do pulso [s] 
Devido ao divisor de tensão atenuar o sinal, a tensão no resistor de 
amostragem será uma parcela da tensão aplicada entre os eletrodos, que pode 
ser considerada corno tensão de amostragem, Va, assim: » 
[V] Equação 3.2 (Nohama, 1992) 
onde F = Fator de atenuação 
Va = Tensão no resistor de amostragem [V] 
Substituindo a Equação 3.1 na Equação 3.2 chega-se a seguinte equação: 
., . ,_-._.i,.-,E 
T1 2 
' 
EL = F2 × [J] Equação 3.3 (Nohama, 1992) , - 
. T2 ' › 
V Através da Equação 3.3, é realizado o cálculo da energia liberada 
pelo desfibrilador. Para realizar o cálculo do pico de tensão, o software identifica 
qual o maior ponto do pulso desfibrilatório e multiplica o valor deste ponto pelo 
fator de atenuação, obtendo assim o valor do pico de tensão. Conhecendo-se o
Í
i _ ;“f-~- 15 
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valor do pico de tensão, basta dividir este valor pelo valor da rede primária de 
atenuação (50250) para obter o pico de corrente. Para obter o tempo de 
duração do pulso, o software verifica nos pontos adquiridos, quais valores são 
diferentes de zero (valor igual a 127 para o conversor de 8 bits) e multiplica o 
número de pontos pelo tempo de aquisição do sinal (25us).
á 
3.5.2 ..R¿p_;i~1¿1a para análise de cardioversores 
A opção Analisar cardioversores inicia a rotina descrita pelo 
fluxograma da Figura 3.9. Dentro desta rotina, o usuário tem as opçoes de 
analisar ou consultar dados de uma análise já realizada anteriormente. 
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cardioversores 
Abre o Gera sinal de ECG e 
arquivo I 
Abrir 
Analisar arquivo
‹ z .- ›- ›
|
~ 
rea iza a aquisiçao 
do pulso deslibrilatorio 
Apresenta V 
os resultados C °"|° d°$ 
parâmetros 
Apresenta 
os resultados 
Volta ao Final do 
menu principal programa \Salvar! \Menu l \ 
Sair
/ 
Salva o Volta ao Final do 
arquivo menu principal programa 
Figura 3.9 - Fluxograma da rotina para análise de cardioversores. 
\ ' a,}jf`¿L'i. l¿.-z i 
Antes de escolher _a opção Analisar, é necessário que o usuário 
conecte o cabo do sinal de ECG do módulo analisador no cardioversor, porque
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este equipamento só realiza o disparo caso detecte este sinal. Após este 
procedimento, o usuário poderá escolher a opção Analisar e assim, através da 
utilização""de" interrupções, a placa de aquisição fica habilitada em uma 
freqüência de 40kHz para a aquisição do pulso. Neste momento, começa 
também a gerar um sinal de ECG a uma freqüência de 100 Hz. Deve-se 
observar no monitor cardíaco do cardioversor se o sinal de ECG está sendo 
detectado. Sendo visualizadoosinal de ECG, deve-se acionar no painel do 
cardioversor o botão sincronismo e selecionar a energia desejada. Após o 
disparo do cardioversor, o analisador mostra automaticamente na tela do 
microcomputador o gráfico com o formato do pulso desfibrilatório, o 'valor da 
energia*=»ff*lib'è`riada, pico de tensão, pico de corrente, duração do pulso 
desfibrilatório e o tempo de sincronismo (tempo entre o disparo e a onda R do 
ECG). O usuário poderá, então, salvar estes dados em um arquivo para 
consultas posteriores, voltar ao menu principal com o objetivo de realizar uma 
nova análise ou sair do programa. A opção Abrir arquivo segue a mesma 
seqüência descrita para o software de análise de desfibriladoresz
. 
3.5.2.1 Cálculo dos parâmetros de análise do cardioversor 
energia liberada, a tensão e o pico de corrente e a duração do 
pulso são calculados do mesmo modo que para os desfibriladores. Para calcular 
o tempo de sincronismo, o software verifica o número de pontos que foram 
adquiridos após gerar a onda R do sinal de ECG e multiplica este valor pelo 
tempo de aquisição para cada ponto (25'us).
\
1
'.11., 
. _ .,- ' = ›=,-_._x,;, 
CAPÍTULO 3 - Hardware e Software do Sistema ›56 
3.5.3 Rotina para análise de esfigmomanômetros V 
A opção Analisar esfigmomanômetros inicia a rotina que segue o 
fluxograma da Figura 3.10. Dentro desta rotina, o usuário tem as opções de 
analisar ou consultar dados de uma análise já realizada anteriormente. 
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Abrir . Analisar ar uivo fl 
Ame O Entrada dos 
arquivo d3d0S dO 
manômetro 
Apresenta I 
os resultados . . - Aqursiçao dos 
sinaisI 
Cálculo dos 
parâmetros 
Volta ao Final do Awesema menu prmctpal programa 
râ 
Hill 
os resultados 
V
` 
` 
Salvar 
Í 
H 
` 
Menu 
I ` 
Sair
I 
Salva o Volta ao Final do 
arquivo menu principal programa 
Figura 3.10 - Fluxograma da rotina para análise de esfigmomanômetrosl 
Para iniciar a análise, o sistema deve estar conectado a um 
sistema injetor de pressão compartilhado pelo manômetro a ser analisado 
(Figura~z~3:4¿)'¿ fzA opção Analisar solicita ao usuário o preenchimento dos dados 
relativos ao esfigmomanômetro, como nome e endereço do proprietário, 
fabricante e modelo do equipamento. Logo em seguida, é solicitada a aplicação
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de uma pressão até que o manômetro apresente o valor indicado na tela do 
softwa_re.¡‹Após visualizar este valor no manômetro, o usuário tecla “enter” para 
realizar a leitura do valor obtido pelo sensor para a pressão aplicada. Este valor 
é apresentado na tela e o cursor é posicionado na próxima posição a ser 
preenchida indicando qual o novo valor de pressão a ser aplicado. 
A Figura 3.11 mostra a tela apresentada ao usuário durante a 
análise de um manômetro, onde já foram realizadas quatro medidas. No 
cabeçalho pode ser vista a mensagem indicando a pressão que deve ser 
aplicada e no formulário, além de serem mostrados os valores de pressão já 
..M¿ H JU 
1 5* ` . . , . . ~ z . ,. lidos, uma seta indica a proxima posiçao que sera preenchida quando o usuario 
teclar “entei”'. 
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Figura 3.11 - Tela apresentada durante a análise de um manômetro. 
Após a leitura do último valor de pressão do manômetro, o usuário 
deve então retirar a tensão aplicada e repetir o procedimento por mais duas 
vezes. Após o preenchimento de todos os campos necessários, o software 
automaticamente apresenta na tela o relatório completo contendo todas as 
Vüffizffig
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medidas efetuadas, o valor médio, o erro absoluto e a dispersão da medida. 
Cabe salientar que são realizadas três medidas para cada valor de pressão 
indicada no manômetro porque a norma ANSI (ANSI, 1985) determina que são 
necessários três pontos para poder realizar os cálculos dos erros. Após 
. . 
, 
_ 
, '
1 visualizar este relatório, o usuário tem as opções de salvar o relatorio, voltar ao 
menu principal ou ainda sair do programa. A opção abrir arquivo segue a mesma 
seqüência descrita para o software de análise de desfibriladores. 
` 
ç 
3.5.3.1 Cálculo dos parâmetros para o esfigmomanômetro 
Quando a pressão é aplicada e o usuário aperta a tecla “enter”, o 
software realiza a leitura no sensor de pressão e armazena o valor em um vetor 
além de exibi-lo na tela. Ao final das três medidas efetuadas para cada valor de
~ pressao, é calculado o valor médio dos valores armazenados, o erro absoluto e a 
dispersao,;_dg_â_medida. Para realizar o cálculo do valor médio utiliza-se a Equação 
.ç ~.-.› ×.›.;â-z,›~
_ 
3.4.
' 
Ivm: 
vmedl + vmšd2 + vmed3l [mmHg] Equação 3.4 
onde: Vmed é o valor de pressão medido pelo analisador [mmHg] i 
O erro absoluto é calculado com a seguinte fórmula: A » 
]Erro absoluto = Ve -Vm| [mmHg] EqUaÇãO 3.5 
,~_ -;¬`,',Íf¡. 
Onde: = Valor indicado pelo manômetro [mmHg] 
Vm = Valor médio das medidas do analisador [mmHg] 
A dispersão da medida é calculada utilizando a Equação 3.6.
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2 2 2 
Di§:p'V:'“\/(Ve 
Vmedl) (Ve \;med2) (Ve Vmed3) [mmHg] Equação 3.6 
-' '‹›Y1, z‹;5"-;.&~' 
Após a realização dos cálculos, o software apresenta na tela todos 
os resultados obtidos, permitindo ao usuário verificar os erros existentes em 
cada valor de pressão indicado pelo manômetro.
'
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4. TESTES E RESULTADOS* 
Este capítulo apresentará os testes realizados e os resultados 
obtidos para o sistema de análise de desfibriladores, cardioversores e 
esfigmomanômetros. 
4.1 Testes para avaliar a performance do analisador de 
desfibríladores e cardioversores desenvolvido 
O -primeiro procedimento realizado foi verificar se os resistores de 
atenuação nao causavam distorçoes na forma de onda do pulso desfibrilatório. 
Utilizando-se um desfibrilador da 'marca MEDSYSTEMS, efetuou-se um disparo 
de 5 J (tensão com amplitude de aproximadamente 180 V) no divisor resistivo e 
a forma do pulso desfibrilatório foi obsen/ada com um osciloscópio digital da 
marca Tektronix, sendo que com um canal, monitorou-se o sinal das pás 
'!`.z -7 
desfibrilatórias e com o outro canal, o sinal no resistor R5 (Figura 3.2). Como 
resultado observou-se no resistor R5, um pulso desfibrilatório com a mesma 
forma que a obtida para as pás desfibrilatórias porém com a atenuação causada 
pelo divisor de tensão. ' ' ' 
O segundo procedimento foi verificar se a forma de onda do pulso 
desfibrilatório não sofria distorções por parte do amplificador isolador. Para esta 
análise, utilizou-se um canal do osciloscópio para obsen/ar o sinal no resistor R5
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e o outro canal para observar o sinal após oamplificador isolador. Nos testes 
realizados com os desfibriladores constatou-se que, em alguns casos, ocorre o 
aparecimento de um transitório devido a comutação dos relés do desfibrilador; 
este transitório foi eliminado pelo amplificador isolador (Figura 4.1). Isto deve-se 
ao fato de que o amplificador isolador atenua freqüências acima de 4 kHz.com 
uma atenuação de 30 dB por década. Através dos resultados obtidos neste 
teste, obteve-se a comprovação de que o pulso desfibrilatório não sofria nenhum 
tipo de alteração após passar pelo amplificador isolador salvo o já mencionado, 
podendo então, ser utilizado como um circuito de isolação. 
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Figura 4.1 Visualizaçao do pulso desfibrilatório na tela do osciloscópio digitaI.l O 
canal 1 mostra a forma do pulso no resistor de amostragem e o transitório, o canal 2 
mostra o pulso após a passagem pelo amplificador isolador. ' 
O próximo procedimento realizado foi efetuar descargas 
desfibrilatórias no módulo analisador desenvolvido e no analisador de 
desfibrilador QED-6 da marca BIO-TEK, a fim de realizar a comparaçao entre as 
medidas fornecidas pelos dois analisadores. Esta comparação foi realizada para 
diferentes modelos de desfibriladores. A Tabela 4.1 apresenta um exemplo dos 
ensaios realizados para um desfibrilador da marca TEB modelo D-10. Neste
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ensaio foram efetuadas três descargas desfibrilatórias para cada valor de 
energia e em cada sistema. 
analisadordesenvolvido. 
Tabela 4.1- ,Valores de energia medidos pelo analisador da BIO-TEK e pelo 
Energia selecionada Energia medida pelo 
V 
Energia medida pelo 
¿ 
no desfibrilador (J) QED-6 
_ 
1o . 11.3 
da BIO-TEK (J) analisador desenvolvido (J) 
9.8 11 .7 11.4 9.8 11.8 
50 54.2 55.1 54.6 54.6 55.6 55.1 
100 111.2 111.2 110.4 112.4 112.4 112.1 
150 157.8 159.2 156.3 160.7 157.8 159.3 
200 220.3 220.5 220.3 222.1 222.1 222.1 
250 251 .4 251.1 251.4 253.7 253.2 252.3 
311.6 313.8 311.1 315.3 314.3 312.7 
_ 
Após a obtenção dos valores de energia, calculou-se a média das 
três medidas para cada analisador e, logo ay seguir, o erro relativo da medida do 
analisador desenvolvido em relação ao analisador da BIO-TEK, ,utilizando a 
Equação 4.1 onde: Vm1 é o valor médio das energias medidas pelo analisador 
da BIO-TEK e Vm2, o Valor médio das energias medidas -pelo analisador 
desenvolvido. 
Em relativo = ÊÁÊ-'× 100 Equação 4.1 
_, ‹g_ 
' 
¿§. Ê:-I
' 
\‹, ›- _.-..\×.â. 
Como pode ser obsen/ado na Tabela 4.2, o maior erro relativo 
entre as médias das medidas dos dois analisadores, foi de aproximadamente 
0.94%. Isto demonstra que o analisador desenvolvido fornece medidas 
satisfatórias, uma vez que seu erro não passou de 1%, quando comparado com 
as medidas do analisador da BIO-TEK que estava devidamente calibrado. -
'\
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Tabela 4.2 - Valores médios de energia para cada analisador e erro relativo entre as 
médias das medidas. 
Enezrgia (J) Valor médio (J) Valor médio (J) Erro relativo (°/6) 
BIO-TEK Analisador desenvolvido ` 
10 10.93 11 0.63 
50 V 54.63 55.1 0.55 
1ooA 
E 
111.66 112.3" 0.76 
-150 167.76 159.26 0.94 
200 220.36 222.10 0.78 
250 251.3 253.06 0.70 
300 
1 1 1ê5i1iI¬`i››5í:‹fz» ~ 
312.16
¬ 
314.10 0.61 
Estes testes também-foram efetuados com o valor do pico de 
tensão, pico de corrente e o tempo de duração do pulso. Na Tabela 4.3 e Tabela 
4.4 podem ser observados os resultados obtidos para um desfibrilador da marca 
ECAFIX, modelo DF-01. E '
_ 
Tabela 4.3 -V Valores médios das medidas obtidas com o analisador da BIO-TEK. 
Energia . . - . - 
selecionada no 
desfibrilador 
Energia Pico de tensao Pico de corrente Duraçao do pulso 
(J) (V) (A) ( ) ÍTIS 
10 11.69 559.27 11.18 4.97 
57.16 1313.91 26.02 5.05 
100 108.231 1928.20 38.55 5.16 
150 158.41 2357.62 ` 46.82 5.64 
H 
zoo 212.19 2717.97 54.03 5.63 
250 259.57 3325.58 66.34 5.69 
300 317.65 3466.17 69.04 8.86 
¡ :í
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Tabela 4.4 - Valores médios das medidas obtidas com o analisador desenvolvido. 
u 
desfibrilador 
VI Eaâršäz no Energia Pico de tensão Pico de corrente Duraç se °° 
‹J› ‹v› ‹A› 
ão do pulso 
(ms) V 
10 11.72 560.95 11.16 5.01 
` 50 57.31' 1319.04 26.24 5.07 
100 108.61 1937.07 38.54 5.18 
. .;. 
0 
159.08 2368.23 47.12 5.67 
Í zoo 213.32 2732.1 1 54.37 5.71 
250 
A 
261.18 3354.18 66.74 5.67 - 
_ 
300 
_ 
320.36 3488.01 69.41 5.91
z 
Todos os valores médios apresentados nas tabelas foram 
calculados a partir de três valores obtidos na análise do desfibrilador. O erro 
relativo encontrado entre as médias das medidas do analisador da BIO-_TEK e do 
analisador desenvolvido foi sempre inferior a 1%. A 
..‹,» Y.`\,-.'»*'i, 2...-z ` 
fz-_» 'é;<.››;:~* z 
4.2 Testes para avaliar a performance do analisador de 
esfigfmomanômetros 
Com o objetivo de verificar o erro na medida da pressão realizada 
pelo analisador, foram efetuados ensaios para comparar a medida apresentada 
pelo sistema construído com a medida do analisador de esfigmomanômetro da 
marca BIO-TEK modelo DPM lll. Para a aplicação da pressão com maior 
U. ,'-,. 'Jr-,r`|,1`›_~.
. . w_:,,.‹¡__ 
. ,Q-.~ ¿; ¬_,«.z. 
precisao utilizou-se um embolo com rosca. Uma mangueira em formato de “y” 
conectou os analisadores a este êmbolo, permitindo a aplicação do mesmo valor 
de pressão aos dois equipamentos (Figura 4.5). .
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Figura'4.5 - Sistema utilizado para análise comparativa de' resultados dos 
analisadores de esfigmomanômetros. 
Durante a realização dos testes, o ambiente estava condicionado a 
uma temperatura de 20.5°C e com umidade relativa de 58%` conforme indicado 
pelas normas da ANSI (1985). Inicialmente, realizou-se as medidas com a 
aplicação de uma pressão de 10 mmHg. Posteriormente, repetiu-se o 
procedimento para incrementos de pressão de 10 mmHg até atingir a pressão de 
300 mmHg. O analisador DPM lll, mostra em seu visor os valores inteiros, 
_, 5.: _.¡'.'i. .¡:_»_¿:.'. 
baseado riistíí, o analisador desenvolvido realiza o arredondamento dos valores 
medidos para obter um valor inteiro. A Tabela 4.6 mostra os valores obtidos pelo 
analisador da BIO-TEK e o analisador desenvolvido para uma mesma pressão 
aplicada. O manual do analisador DPM lll, considera que as medidas efetuadas 
por seu equipamento podem ter um erro de if mmHg. Baseado neste fato, e 
através da análise dos resultados obtidos, considerou-se satisfatória as medidas 
realizadas pelo analisador desenvolvido.
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Tabela 4.5 - Medidas de pressão obtidas com o analisador DPM Ill da BIO-TEK 
(medida A) e com o analisador desenvolvido (medidas B). 
Mediäáš`Á Medidass Me‹z|¡dasA Meóidass Med¡dasA Medidass 
(mmHg) (mmHg) (mmHg) (mmHg) (mmHg) (mmHg) 
10 ~ 10 110 110 210 210 
20 20 120 120 220 221
\ 
30 30 1 30 1 31 230 231 
40 40 140 140 - 240 241 
50 50 150 `15o 250 250 
60 61 160 
1 
160 260 260 
70 70 1 70 1 70 270 271 ' 
.. ,.~ .lgg ;~._«¿, 
80 ' 80 . 180 181 280 280 
90 90 190 191 290 290 
100 101 200 200 300 ' 300 
4.3 Exemplos de análise de desfibrilador e cardioversor 
obtidas com 0 sistema 
Após a descarga do desfibrilador, o analisador desenvolvido 
apresenta ao usuário uma tela com as seguintes informações: forma do pulso 
desfibrilatório, energia entregue, pico de tensão, pico de corrente e tempo de 
duração do pulso. Os resultados obtidos para uma descarga desfibrilatória de 
160 e 240 Joules de um desfibrilador/cardioversor da marca ECAFIX modelo DF- 
1 podem ser visualizados na Figura 4.2 e Figura 4.3. Este desfibrilador foi 
considerado em condições normais de uso porque a energia entregue não foi
l
i - - 
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' 
superior a,,i15°/› da energia selecionada e o tempo de duração do .pulso não foi -- ~ 
superior a,__10 ms, conforme recomendações da (ANSI/AAMIDF2, 1996.). 
I 
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correspondentes a dois' testes efetuadoscomum desfibrilador/cardioversor 
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marca TEB modelo D-10, para '200 eu 300«Jou_Ies. O cardioversor também ' 
considerado em condições normais de uso 'porque o tempo de ` sinc'ronismo`f|cou 
abaixo dos 40 ms recomendados pela (ANSI/AAMI DF2, 1996).-
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CAPÍTULO 4 - Testes e Resultados ^ “7O 
4.4 Exëñiplo de análise de um _esfig1nománômetro 
obtidacom 0 sistema
i 
_ . 
' 
4 - 
1
. 
Para a análise dos esfigmomanômetros, foram realizadas três 
medições para valores de pressão em uma faixa' de 20 a 300 mmHg em 
incrementos de 20 mmHg. A primeira coluna da Figura 4.6 apresenta todos' os 
. 
, _ 
valores de pressão utilizados. Após este procedimento o software calculou a 
média, o-erro absoluto e a dispersão da medida. A tela apresentada ao usuário 
‹. 
' 
. 
A 
. 
_ 
'v`. . 
_ : 
no Vfinalâzdfií-:~fa`nálise pode ser visualizada na Figura 4.6. O manômetro utilizado 
nesta análise deveser eni/iado para ajuste, porque as 'normas da ANSI (1985) 
detemiinam que o erro absoluto não pode ser superior'a¬:4 mmHge a dispersão 
da medida não pode ser superior a iô mmHg. Neste caso, as duas condições 
não foram~"satisfeitas`3'Í 5 
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Figura 4.6 - Relatório de análise obtido para um esfigmomanômetro. PE: pressão 
indicada pelo manômetro.
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Í 
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5. DISCUSSAO E CONCLUSOES 
_ 
. De acordo com os objetivos iniciais deste trabalho, desenvolveu-se 
um analisador de desfibrilador, cardioversor e esfigmomanômetro de baixo 
custo, composto de hardware e software.
' 
A 
sistema desenvolvido possui um baixo custo devido a utilização 
de um módulo comum de aquisição de dados e um microcomputador (IBM PC 
ou compatível) para realizar as tarefas de processamento. Assim, o número de 
componentes foi bastante reduzido quando comparado a um equipamento 
dedicado. Ainda, este sistema pode ser utilizado em computadores considerados 
obsoletos, possivelmente em desuso. ` ' ` ' ` 
.Este sistema de análise pode ser estendido' para outros 
equipamentos através do desenvolvimento de um módulo e›‹temo, 'o qual deve 
.. , .z..,, ,;¡"iz ÍÉÍÍJ-*«`‹,`,i"L›^‹.z_‹ i
` 
condicioiÊä`F"ió"'sinal de acordo com o tipo de equipamento desejado. Sugere-se, 
por exemplo, a criação de um módulo de simulação de ECG, a ser utilizado para 
ensaios no laboratório do GPEB. ` 
V O software desenvolvido, além de possuir uma interface gráfica 
amigável, pode ser executado em qualquer tipo de microcomputador da linha 
IBM PC ou compatível. O relatório apresentado pelo sistema pode ser facilmente 
modificado para adequar-se às necessidades de cada laboratório de ensaio,
i
2
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possibilitando, ainda, o armazenamento das informações de cada análise em um 
arquivo com tamanho máximo de 3 kbytes. 
Através dos testes realizados com os desfibriladores, 
cardioversoçres e esfigmomanômetros, verificou-se a necessidade de uma rotina 
de manutenção preventiva. Alguns equipamentos avaliados aparentemente 
estavam funcionando de maneira correta, mas ao serem analisados não 
apresentavam seus parâmetros de acordo com as especificações da norma 
ANSI. 
Alguns equipamentos comerciais realizam os testes efetuados pelo 
sistema desenvolvido, porém, além do custo elevado, apresentam como 
desvantagem a necessidade de se realizar dois ou três ensaios para obter os 
z ». ..Í›_fâ:-Í;-Jí§›§:`íÉ%.. 
_
' 
parâmetrosapresentados por este sistema em apenas um ensaio. ' 
Para calibrar este analisador utilizou-se o método indireto de 
calibração por análise comparativa. Sugere-se que este equipamento seja 
calibrado pelo método direto, em um local credenciado. ' 
. \ . 
` O analisador pode ser melhorado em dois aspectos: utilização de 
um supressor de transiente de tensão (Transient Voltage Suppressor) antes do 
amplificador isolador. Este componente protege o sistema de tensões acima de 
7kV acima de 70 A. A utilização de um amplificador. de ganho 
programável na entrada do A/D poderá melhorar a precisão da medida, porque 
nem sempre a entrada é utilizada em sua escala máxima (+10 V). . l A
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r 
,*'=`1\*'4Í'¡:”.7" 
i Outra sugestão seria a criação de uma versão para Windows 95 do 
programa existente, com o objetivo de dar uma opção de ambiente de trabalho. 
,Sugere-se ainda, o estudo de viabilidade da produção deste 
analisador pelo GPEB, uma vez que demonstrou ser um sistema eficiente e de 
baixo custo.
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ANEXO A _ ESPECIFICAÇÕES TEcN1cAs
77 
A.1 - Especificações do Analisador de Desfibrilador e 
czrdioversóf 
~
0 
VN 
_Ílfensão~de alimentação i5 V e 112 V 
.- Resoluçao 0.1 J 
V Freqüência de aquisição 40kHz 
Resistência simulada 50 Q 
' Máxima energia V 350 J 
Máxima tensão 6 kV 
Máxima corrente 120 A ' 
ECG simulado 60 BMP, derivação ll 
duração do pulso 20 ms 
Máximo tempo de sincronismo . 100 ms
A 
A.2 - Especificações do\Analisador de Esfigmomanômetro l 
Tensão de alimentação i5 V e i12 V V V 
l¶%s¡gl_ução 0.5 mmHg 
Pressão máxima 720 mmHg
J 
Temperatura de operação 0 a 70°C
_, 
"v;.§é;_=2\,=~_- àz, 
A.3 - Especificações Técnicas do Conversor A/D 
Resolução 8 ou 12 bits 
Tensão entrada i1OV 
Tempo conversão 6us a 8 us 
Erro linearidade % LSB 
Tensão de alimentação _ +5V
_ 
E ¿l?¿otência dissipada _ 120 mW 
Temperatura de operação O a 70°C 
A.4 - Especificações Técnicas do Conversor D /A 
Resoluçao 8 bits - 
1/z |_sB 
Tensão de alimentação 5Vt 
Potência dissipada 450 mW 
Tensao saída
_ 
2.4 V 
Tempo conversão 350 ns 
Potência dissipada ` 450 mW 
Temperatura de operação 0 a .75°C
É
ir
A.5 - Especificações Técnicas do Amplificador Isoladot 
Ganho 1-1oooiv/v 
Erro linearidade ¢2.5°/oi 
_ 
Temperatura operação 
.; . .ai 
O à 85°C
A 
\,.¬ _ 
Impedância de entrada 15MQ 
Isolaçao *_ '
_ 
zooo vp
¿ 
Rejeição de modo comum 100 dB 
Tensão de corte i10V 
Temperatura de operação -40 a +85°C 
A.6 V- Especificações Técnicas do Sensor MPX2100 
- 
, z, =z,¡ií,,}«.:,'.x4,'\. T- 
.. H U, ‹__.,_,,,¡.l...._, 
Pressão máxima 100 kPa 
Tensão alimentação 10V 
Sensibilidade
` 
4 V/Pa 
Tempo de resposta 1.oms' 
Impedância saída 3k§2 
Temperatura de operação -40 a +125°C 
Potência dissipada - 60 mW ` 
`›.
,
A.7 - Especificações Técnicas do Comparador 
Alimentação 4.5V a 5.5 V 
, 
1 t:T;e.mpo para mudança de estado _ 12 ns 
Resolução 8bits' ~ 
Tensão entrada Oa5V 
_ 
Tensão saída Oa5V 
` Temperatura de operação O a +70°C 
Potência dissipada 150 mW 
¡
_ 
., › fã-5 Wiz .a" .ê 
A.8 - Especificações Técnicas do Buffer e direcionador 
de dados
I 
Alimentação ç5v 
Tempo para mudança de estado 15 ns 
Tensão máxima de entrada 5V 
Corrente de entrada 20 mA ~ 
Direç‹§e,s¿de dados A para B, B para A, A e B isolados 
Temperatura de operação
i 
-20 a +125°C 
Potência dissipada 500 mW
"i
\`:¡-.'‹~:~.-Í,-.. 
' 
_ ,a -.¬¡..›_\z‹ . .~. 
_¿` 
~'< ' - 
A.9` - Especificações Técnicas do Decodificador e 
Multiplexadorv V 
Tensão de Alimentação 5V 
Corrente entrada 400 pA 
Resoluçao 8 bits 
Tensão saída
n 0a5V 
n;*.§VIÍ_,e:__rr1peratura operação
V 
O à 70°C 
Potência dissipada 130 mW 
ira*
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ANEXO B - PLANILHA DE CUSTOS
\ 
B1 - Custo dos equipamentos importados 
Analisador de desfibrilador/cardioversor QED-6 (BIO-TEK) .....U$ 2,807.00 
Analisador de esfigmomanômetro DPM-Ill (BIO-TEK) ............. ..U$ 1.486,00 
- Valor Total .......................................... ..U$ 4.293,00 
' Obsen/ação: Os valores apresentados referem-sem ao custo final dos 
equipamentos na cidade de Florianópolis-SC, informações mais detalhadas 
sobre estes custos podem ser obtidas em Barbosa (1999). 
B2 - Custo do equipamento desenvolvido 
Placa de aquisiçao ..................................................................... ..U$ 239.00 
Módulo externo para desfibrilador/cardioversor.... ...................... ..U$ 52.00 
Módulo externo para esfigmomanômetro ................................... ..U$ 30.00 
Valor Total ............................................. ..U$ 321.00 
` \ -
V
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ANEXO C - ANÁLISE DAS COMPONENTES DE 
FREQÚÊNCIA Do PULso DESFIBRILATÓRIO
" 85 
A análisefoi realizada a partir de formas de onda _digitaIizad_as e 
armazenadas pelo sistema desenvolvido. Utilizou-se um software comercial 
para' realizar a análise espectral dos .pulsos desfibrilatóriosfi- Considerouëse 
\ . _ ' ' 
apenas componentes com atenuaçao inferior a~4O dB para estabelecer a~ 
_ 
. V 
, 
. 
A
' 
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C1 -i Aniâtísepràopzúso desfibfflztóúq (240 Jouléé) as um 
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cz -mízâfige doípulso desfibfilzfóúø *(240 ]óú1é$)'~‹1éjum 
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